INTERNATIONAL OIML R 85:2008

RECOMMENDATION EDITION 2008 (F)

Jaugeurs automatiques pour le mesurage des niveaux
de liquide dans les réservoirs de stockage fixes

Partiel: Exigences métrologiques et techniques. R 85-1 & 2:2008
Partie 2: Controles métrologiques et essais

Partie 3: Format de rapport pour 'examen de type (Disponible
uniguement en anglais) R 85-3:2008
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