
For the best experience, open this PDF portfolio in
 
Acrobat X or Adobe Reader X, or later.
 

Get Adobe Reader Now! 

http://www.adobe.com/go/reader




Instruments pour le mesurage continu de CO et NOx
dans les émissions de sources fixes.
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Avant-propos 


L’Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML) est une organisation intergouvernementale mondiale dont 
l’objectif principal est d’harmoniser les réglementations et contrôles métrologiques mis en œuvre par les services 
nationaux de métrologie, ou organismes apparentés, de ses Etats Membres. Les principales catégories de publication de 
l’OIML sont : 


� Les Recommandations Internationales (OIML R), qui sont des modèles de réglementations fixant les 
caractéristiques métrologiques d’instruments de mesure et les méthodes et moyens de contrôle de leur 
conformité ; les États Membres de l’OIML doivent, dans la mesure du possible, mettre en application ces 
Recommandations ;  


� Les Documents Internationaux (OIML D), qui sont de nature informative et destinés à harmoniser et à 
améliorer le travail dans le domaine de la métrologie légale ; 


� Les Guides Internationaux (OIML G), qui sont également de nature informative et qui sont destinés à donner 
des directives pour la mise en application à la métrologie légale de certaines exigences ; et 


� Les Publications de Base Internationales (OIML B), qui définissent les règles de fonctionnement des 
différentes structures et systèmes OIML. 


Les projets de Recommandations, Documents et Guides OIML sont élaborés par des Groupes de Projets reliés aux 
Comités Techniques ou Sous-Comités Techniques composés de représentants d’États Membres de l'OIML. Certaines 
institutions internationales et régionales y participent également à titre consultatif. Des accords de coopération ont été 
conclus entre l’OIML et certaines institutions, telles que l’ISO et la CEI, pour éviter des prescriptions contradictoires. 
En conséquence, les fabricants et utilisateurs d’instruments de mesure, les laboratoires d’essais, etc. peuvent appliquer 
simultanément les publications OIML et celles d’autres institutions.  


Les Recommandations Internationales, Documents et Guides sont publiés en français (F) et en 
anglais (E) et sont révisés périodiquement. 


De plus, l’OIML publie ou participe à la publication de Vocabulaires (OIML V) et mandate périodiquement des experts 
en métrologie légale pour rédiger des Rapports d’Expert (OIML E) . Les Rapports d’Expert sont destinés à fournir des 
informations et conseils, et reflètent uniquement le point de vue de leur auteur, en dehors de toute participation d’un 
Comité Technique ou d’un Sous-Comité Technique, ou encore de celle du CIML. Ainsi, ils ne reflètent pas 
nécessairement l’opinion de l’OIML. 


Cette publication - référence OIML R 144-1:2013 (F) – a été élaborée par le Sous-Comité Technique TC 16/SC 1/p 1 
Pollution de l’air. Elle a été approuvée pour publication finale par le Comité International de Métrologie Légale lors de 
la 48ème réunion à Ho Chi Minh Ville, au Viet Nam, en octobre 2013 et sera soumise à la Conférence Internationale de 
Métrologie Légale en 2012 pour sanction formelle. OIML R 144 est publiée en 3 parties : Partie 1 : Exigences 
métrologiques et techniques, Partie 2 : Essais métrologiques et de performance et Partie 3 : Format de rapport d’essais. 


Les Publications de l’OIML peuvent être téléchargées depuis le site internet de l’OIML sous la forme de fichiers PDF. 
Des informations complémentaires sur les Publications OIML peuvent être obtenues au siège de l’Organisation : 
 
Bureau International de Métrologie Légale 
11, rue Turgot - 75009 Paris - France 
Téléphone : 33 (0)1 48 78 12 82 
Fax :  33 (0)1 42 82 17 27 
E-mail :  biml@oiml.org 
Internet :  www.oiml.org 
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Instruments pour le mesurage continu de CO, NOx 
dans les émissions de sources fixes 


 
Partie 1 – Exigences métrologiques et techniques 


1 Champ d’application 


1.1 Application 


Cette Recommandation s’applique aux instruments de mesure (par la suite, en référence aux « systèmes 
d’analyse des gaz » servant à déterminer la fraction volumique de monoxyde de carbone (CO), monoxyde 
d’azote (NO), dioxyde d’azote (NO2), ou d’oxydes d’azote (NOx) et établit les conditions et exigences 
auxquelles de tels systèmes doivent être conformes dans le but de satisfaire aux exigences de résultats de 
mesurage de la teneur de polluants dans les émissions de sources fixes à l’intérieur des Etats membres de 
l’OIML.  


Cette Recommandation s’applique aux systèmes d’analyse des gaz destinés au mesurage (à l’analyse) des 
émissions industrielles et fournit des exigences métrologiques et techniques pour les systèmes d’analyse des 
gaz, aussi bien que des moyens et des méthodes pour vérifier leurs caractéristiques normalisées. 


Le principe de fonctionnement des systèmes d’analyse des gaz peut être basé sur une méthode d’absorption 
dans l’infrarouge (IR) et l’ultraviolet (UV), une méthode de technologie chimioluminescente, 
électrochimique, IR avec des filtres de corrélation, aussi bien que sur une combinaison des méthodes 
mentionnées ci-dessus. 


Note :  Cette Recommandation est également applicable aux analyseurs capables d’analyser seulement un ou 
deux des composants mentionnés.  


1.2 Restrictions 


Les problèmes de certification de logiciel de système d’analyse des gaz sont au-delà du champ d’application 
de cette Recommandation. 


2 Terminologie 


2.1 Système d’analyse des gaz 


Assemblage d’éléments destiné à réaliser des mesurages d’analyse des gaz spécifiés (ISO 7504:2001 [16]) 


Note : Dans cette Recommandation, un système d’analyse des gaz signifie un système qui mesure en 
continu la fraction volumique de CO (monoxyde de carbone), NO (monoxyde d’azote), NO2 
(dioxyde d’azote), ou d’oxydes d’azote (NOx), ou qui mesure seulement CO ou seulement NO et 
NO2, ou NOx, par analyse d’échantillons de gaz extraits de cheminée ou de tuyau de gaz dans 
l’industrie.  Ce système inclut 


� un moyen de prélèvement et de préparation d’un échantillon (dans le cas d’un prélèvement 
par extraction) 
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� un analyseur de gaz, 


� un moyen d’ajustage du zéro (analyseur de gaz), 


� un moyen d’ajustage de l’analyseur de gaz utilisant un mélange de gaz d’étalonnage, 


� un moyen pour l’enregistrement, le traitement et le stockage des résultats de mesure, 


� un moyen de contrôle et d’ajustage des composants principaux du système, 


� une interface pour connecter les dispositifs mesurant les paramètres d’écoulement de gaz des 
émissions d’échappement, et 


� du gaz et des lignes électriques de communication. 


2.2 Sonde de prélèvement 


dispositif inséré dans le gaz, conçu pour prélever un échantillon de gaz représentatif, auquel une ligne ou un 
récipient de prélèvement est connecté (ISO 7504: 2001 [16]) 


2.3 Ligne de prélèvement 


ligne pourvue pour prélever un échantillon représentatif du gaz à analyser et pour l’amener à l’analyseur 
(ISO 7504:2001 [16]) 


Note : Une ligne de prélèvement peut intégrer des dispositifs tels que des filtres primaires et fins, des 
dispositifs de séchage ou des séparateurs, si ils sont nécessaire à la préparation de l’échantillon 
pour l’analyse. 


2.4 Analyseur de gaz 


assemblage d’éléments qui permet de réaliser des déterminations (mesures) qualitatives et/ou quantitatives 
de la teneur des substances, sur la base de leurs propriétés chimiques ou physiques (ISO 7504: 2001 [16]) 


Note : Un analyseur de gaz mesure tous les composants couverts par cette Recommandation (CO, NO, 
NO2, ou NOx), ou mesure seulement CO, ou seulement NO et NO2, ou NOx. 


2.5 signal de mesure d’entrée 


signal de mesure fonctionnellement lié au mesurande – la fraction volumique du composant à mesurer, qui 
entre dans l’entrée d’un instrument de mesure, d’une voie de mesure ou d’un composant de conversion 
séparé   


2.6 système d’amenée du gaz 


tous les composants du système d’analyse des gaz, de la sonde de prélèvement au tube de sortie de 
l’échantillon de gaz au travers duquel les échantillons de gaz, incluant le mélange de gaz pour étalonnage       
(appelé ci-après CGM) et le gaz de mise à zéro, sont transportés par la pompe   


2.7  ajustage 


ensemble des opérations réalisées sur un système de mesure pour qu'il fournisse des indications prescrites 
correspondant à des valeurs données de la grandeur à mesurer (VIM, 3.11 [1]) 


2.7.1 ajustage par l’utilisateur 


ajustage nécessitant seulement les moyens mis à disposition de l’utilisateur 
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2.7.2 moyens d’ajustage 


moyens permettant l’ajustage du système d’analyse des gaz par l’utilisateur 


2.7.3 moyens d’ajustage semi automatiques 


moyens permettant à l’utilisateur d’ajuster le système d’analyse des gaz sans avoir la possibilité de changer 
le signal de mesure d’entrée, selon que l’ajustage automatique est requis ou non  


Note : Pour les systèmes d’analyse des gaz qui requièrent que le mélange de gaz pour étalonnage soit 
entré manuellement, les moyens d’ajustage sont considérés comme étant semi-automatique. 


2.7.4 moyens d’ajustage automatiques 


moyens qui réalisent l’ajustage du système d’analyse des gaz comme programmé sans l’intervention de 
l’utilisateur, pour initier l’ajustage ou réguler le signal de mesure  


2.8 moyens de remise à zéro (d’un analyseur de gaz)  


moyens pour mettre à zéro l’indication de l’analyseur de gaz 


2.9 moyens d’ajustage d’un analyseur de gaz par mélange de gaz pour étalonnage 


moyens pour ajuster l’indication de l’analyseur de gaz à la valeur de la fraction volumique de CO, NO et 
NO2 dans un CGM 


2.10 moyens d’ajustage interne 


moyens pour ajuster l’analyseur de gaz sans l’utilisation de CGM 


2.11 temps de chauffe 


période de temps requise par le système d’analyseur de gaz depuis la mise sous tension de l’instrument 
jusqu’à ce qu’il atteigne le mode de fonctionnement dans lequel il fonctionne dans les erreurs maximales 
tolérées  


Note : Pour un analyseur de gaz cela correspond au temps entre le moment où il est mis sous tension et le 
moment où le résultat de mesure d’une fraction volumique, un CGM est installé à l’entrée, est dans 
les limites autorisées. 


2.12 temps de réponse 


intervalle de temps entre le moment d’un changement de concentration par paliers du composant en cours de 
mesure (CO, NO, NO2 ou NOx) et le moment où le signal atteint 90 % de sa valeur stabilisée 


2.13 erreur 
différence entre la valeur mesurée d'une grandeur et une valeur de référence (VIM, 2.16 [1]) 


2.14 erreur intrinsèque 


erreur d’un analyseur de gaz déterminée dans des conditions de référence 


2.15 erreur relative 


erreur absolue de mesure divisée par la valeur de référence de la mesure 
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2.16 défaut 


différence entre l’erreur d’indication et l’erreur intrinsèque d’un instrument de mesure (VIML 2012 (V 1), 
5.11 [25]) 


Note : Les erreurs aléatoires présentant des variations momentanées dans l'indication, mais qui ne peuvent 
pas être interprétées, enregistrées ou transmises comme résultats de mesure sont considérés comme 
des défauts non significatifs. 


2.17 grandeur d’influence 


grandeur qui, lors d’un mesurage direct, n’a pas d’effet sur la grandeur effectivement mesurée, mais a un 
effet sur la relation entre l’indication et le résultat de mesure  (VIM, 2.52 [1]) 


2.18 conditions assignées de fonctionnement 


conditions de fonctionnement qui doit être satisfaite pendant un mesurage pour qu’un instrument de mesure 
ou un système de mesure fonctionne conformément à sa conception (VIM, 4.9 [1]) 


2.19 perturbation 


grandeur d’influence dont la valeur se situe dans les limites spécifiées dans cette Recommandation mais en 
dehors des conditions assignées de fonctionnement d’un instrument de mesure (VIML 2012 (V 1), 5.16 [25]) 


2.20 condition de référence 


condition de fonctionnement prescrite pour évaluer les performances d’un instrument de mesure, d’un 
système de mesure ou pour comparer des résultats de mesure (VIM, 4.11 [1]) 


2.21 système de contrôle 


système incorporé dans un instrument de mesure et qui permet de détecter et de mettre en évidence les 
défauts significatifs 


Note: La « mise en évidence » fait référence à toute réponse appropriée de l’instrument de mesure (signal 
lumineux, signal acoustique, blocage du processus de mesurage, etc.) (VIML 2012 (V 1), 5.06 
[25]). 


2.22 échantillon de gaz 


gaz prélevé du tuyau ou conduit de gaz de la source fixe d’émissions, transmis à l’analyseur de gaz pour 
analyse 


2.23 dérive instrumentale 


variation continue ou incrémentale dans le temps d’une indication, due à des variations des propriétés 
métrologiques d’un instrument de mesure (VIM, 4.21 [1]) 


Note : Dans cette Recommandation, « dérive » signifie un changement de l’indication qui apparait 
pendant une période de temps définie et à une concentration donnée de CO, NO et NO2 dans un 
échantillon à analyser. 
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2.24 mélange de gaz pour étalonnage (CGM) 


mélange de gaz stable d’une concentration connue (fraction volumique) d’un composant en cours de 
détermination et utilisé pour étalonnage périodique et ajustage de l’analyseur de gaz, aussi bien que pour des 
essais de ses caractéristiques métrologiques en vue de vérifier la conformité aux exigences des documents 
normatifs   


2.25 Abréviations 


CGM Mélange de gaz pour étalonnage 


CEI Commission Electrotechnique Internationale 


ISO Organisation internationale de la normalisation 


EMT Erreur Maximale Tolérée 


ppm partie par million (ex. 1 cm3/1 m3) (ISO 80000-9 [24], SI 8ème  Edition : 2006 5.3.7 [25]) 


ESE Equipement Soumis à l’Essai 


3 Description du système d’analyse des gaz 


3.1 Généralité 


Le système d’analyse des gaz est constitué d’un moyen de prélèvement, de préparation d’échantillons et de 
mesurage de la concentration de CO, NO, NO2 ou NOx  dans les tuyaux et conduits de gaz des entreprises 
industrielles, aussi bien que d’un moyen pour transporter l’échantillon de gaz à travers un système d’amenée 
de gaz. L’analyseur de gaz incorporé dans le système de transport de gaz analyse l’échantillon et fournit un 
signal lié à la fraction volumique du composant en cours de détermination, lequel arrive à l’unité 
d’enregistrement des données où il est traité, enregistré et stocké. Les caractéristiques métrologiques du 
système d’analyse des gaz dépendent des caractéristiques correspondantes des unités incluses. Un exemple 
de la composition d’un système d’analyse des gaz utilisant des mélanges de gaz pour étalonnage pour son 
ajustage est montré en Figure 1.  


3.2 Unités principales 


Le système d’analyse des gaz se compose en général des unités principales suivantes : 


� une sonde de prélèvement avec un filtre primaire qui est introduit dans le tuyau ou le conduit de gaz 
d’une source fixe d’émissions ; 


� un tuyau principal chauffé pour fournir un échantillon de gaz depuis la sonde de prélèvement à 
l’entrée de l’analyseur de gaz ; 


� une pompe pour transmettre l’échantillon de gaz à travers le système d’amenée de gaz ; 


� un système de mesure de débit de gaz, par exemple un débitmètre à flotteur, pour mesurer le débit de 
gaz dans le système d’amenée de gaz ;  


� un séparateur de condensat pour éviter la condensation dans le système d’amenée du gaz ; 


� un filtre fin pour retirer la poussière de l’échantillon de gaz, qui pourrait engendrer la contamination 
de plusieurs parties internes de l’analyseur de gaz ; 


� une valve électropneumatique pour passer un échantillon à analyser, un mélange de gaz pour 
étalonnage ou un gaz zéro à l’entrée de l’analyseur de gaz (un tuyau reliant deux valves à trois voies 
est prévu pour délivrer un CGM à un système d’échantillonnage à travers une valve trois voies pour 
estimer l’absence de changement de composition de la sonde); 
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� un moyen pour l’ajustage du zéro (analyseur de gaz) ;  


� un moyen pour ajuster l’analyseur de gaz avec un mélange de gaz pour étalonnage;  


� un analyseur de gaz ; 


� des moyens pour vérifier le fonctionnement du système d’analyse des gaz  et des moyens d’ajustage 
des unités ;  


� des moyens pour l’enregistrement de données, le traitement et le stockage. 


Le système d’analyse de données peut inclure des moyens de signaler et d’enregistrer  


� le mauvais fonctionnement des unités du système d’analyse des gaz,  


� la réduction de la quantité de gaz dans une bouteille requise pour l’ajustage automatique de 
l’analyseur de gaz à une qualité inférieure à la valeur tolérée, et  


� la valeur de la fraction volumique en cours de détermination dans l’échantillon dépassant la valeur 
maximale tolérée. 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
Figure 1- Exemple de la composition d’un système d’analyse des gaz utilisant des mélanges de gaz pour 


étalonnage pour son ajustage (à titre illustratif seulement) 


Légende de la figure 


1 Tuyau 11 Capteur de pression 


2 Sonde de prélèvement 12 Analyseur de gaz 


3 Filtre primaire 13 Débitmètre à flotteur 


4 Séparateur 14 Pompe 


5 Pompe 15 Unité de traitement et de stockage des informations 


6 Elimination des condensats 16 Moyen d’ajustage 


7 Filtre fin 17 Protection contre les ajustages non autorisés 


8 Valve électropneumatique 18 Interfaces 


9 Bouteille de CGM 19 Entrée gaz zéro 


10 Unité de filtres (filtre à charbon) 20 Sortie de l’échantillon 
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4 Exigences métrologiques 


4.1 Présentation des résultats de mesure 


Les résultats de mesure de la concentration de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote dans l’échantillon 
doivent être exprimés dans les unités de fraction volumique et limités aux conditions de référence. Les 
conditions de référence sont : 


� température : 273.,15 K ; 


� pression : 101,325 kPa. 


Dans cette Recommandation, ppm est utilisée (ISO 80000-9:2009 9.15 [24]) comme unité de fraction 
volumique. 


4.2 Etendue de mesure 


L’analyseur de gaz doit réaliser des mesurages de la fraction volumique des composants dans l’étendue 
suivante : 


� monoxyde de carbone : 10 ppm à 20 000 ppm ; 


� monoxyde d’azote : 10 ppm à 5 000 ppm ; 


� dioxyde d’azote : 10 ppm à 500 ppm. 


Ces étendues de mesure peuvent être divisées en sous étendues.  


4.3 Erreurs maximales tolérées 


4.3.1 Erreur intrinsèque maximale tolérée 


Pour tout mesurage dans l’étendue de mesure ou sous-étendue (voir 4.2) dans les conditions de référence 
spécifiées en 8, l’EMT, positive ou négative, est la plus grande des deux valeurs suivantes :  


� 2 ppm ; 


� 5 % valued la valeur mesurée. 


4.3.2 Erreurs maximales tolérées  en vérification dans les conditions assignées de fonctionnement 
(sans démontage du système d’analyse des gaz) 


Les EMT, positives ou négatives, dans les conditions assignées de fonctionnement spécifiées en 4.5.1, 
peuvent être égales ou supérieures aux erreurs intrinsèques maximales tolérées, en prenant en compte les 
valeurs réelles des grandeurs d’influence, mais elles ne devraient pas excéder la plus grande des deux valeurs 
suivantes :  


� 5 ppm ; 


� 10 % valued la valeur mesurée. 


4.4 Répétabilité 


Une estimation de l’écart type est utilisée comme une caractéristique de la répétabilité (R 144-2, 1.4). 
L’estimation de l’écart type ne doit pas excéder 1/3 de l’erreur intrinsèque maximale tolérée (4.3.1) au point 
donné de l’étendue de mesure. 
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4.5 Grandeurs d’influence 


4.5.1 Conditions assignées de fonctionnement (pour l’utilisation de l’analyseur de gaz) 


a) température : 5 °C à 40 °C; 


b) humidité relative : jusqu’à 90 % à 25 °C; 


c) pression atmosphérique : de 86 kPa à 106 kPa; 


d) alimentation en courant AC: 


� tension : valeur nominale, avec une déviation de la valeur nominale : –15 %, +10 %; 


� fréquence : valeur nominale ±2 %. 


Si une batterie est utilisée pour alimenter l’analyseur de gaz, les limites de la puissance fournie doivent être 
dans les spécifications du fabricant de l’analyseur de gaz. Si un générateur de courant est utilisé, les limites 
de la variation des paramètres doivent être conformes aux spécifications de la tension du réseau.    


Note 1 : Les conditions assignées de fonctionnement pour la température, l’humidité relative et la pression 
atmosphérique peuvent être changées pour étendre les étendues. 


Note 2 : Les instruments utilisant une alimentation par batterie devraient être équipés d’un indicateur pour 
prévenir lorsque la batterie est déchargée.  


Note 3 : Les exigences pour la température des gaz d’entrée et le niveau de particules de la sonde de 
prélèvement sont données en 8.7 et 8.8.  


4.5.2 Influence de composants du gaz d’émissions autres que le mesurande  (sensibilité croisée) 


Les indications de l’analyseur de gaz ne doivent pas varier de plus de la moitié de la valeur absolue de 
l’erreur intrinsèque maximale tolérée (4.3.1) au point donné de l’étendue de mesure si la valeur de la fraction 
volumique des composants de gaz autres que le mesurande n’excède pas la valeur maximale tolérée. 


Note : Le fabricant du système d’analyse des gaz doit fournir la liste des composants gazeux autres que le 
mesurande et leurs concentrations maximales tolérées dans le mode d’emploi. 


4.5.3 Vibrations 


L’analyseur de gaz doit être protégé contre les effets des vibrations. Le fabricant doit indiquer dans les 
spécifications, les exigences pour les paramètres de vibrations, auxquels les caractéristiques métrologiques 
de l’analyseur de gaz sont dans les limites tolérées (4.3.2). Les exigences minimales devraient correspondre 
au niveau de sévérité 1 de l’OIML D11 : 2004, 11.1 [2]. 


Note : Les exigences pour les unités individuelles du système d’analyse des gaz peuvent varier.  


4.5.4 Perturbations 


L’erreur de l’ analyseur de gaz doit se situer dans les limites tolérées, ou sa défaillance doit être détectée par 
le système de contrôle pour les perturbations suivantes :  


a) chocs mécaniques ; 


b) réduction de courte durée de l’alimentation ; 


c) impulsions de tensions du réseau; 


d) décharges électrostatiques; 


e) champs électromagnétiques radiofréquence. 


Les normes sur les perturbations et les méthodes d’essais sont décrites en  R 144-2. 
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4.6 Temps de réponse 


Quand une fraction volumique d’un composant en cours de détermination à l’entrée change brusquement de 
0% à 100 %, la lecture de l’analyseur de gaz doit atteindre, dans un délai de 4 minutes, une valeur d’au 
moins 90 % du résultat. 


4.7 Temps de chauffe 


Après la mise sous tension du système d’analyse des gaz et après le temps de chauffe spécifié par le fabricant 
de ce système, celui-ci doit satisfaire aux exigences  métrologiques établies dans la présente 
Recommandation. 


4.8 Stabilité dans le temps ou dérive 


Quand un analyseur de gaz équipé avec un moyen d’ajustage semi-automatique est en fonctionnement 
conformément aux instructions de fonctionnement dans des conditions environnementales stables, son erreur 
doit rester dans les erreurs maximales tolérées (conformément à 4.3.1) pendant au moins sept jours à compter 
de l’ajustage de l’analyseur de gaz en utilisant un CGM. Si l’analyseur de gaz est équipé d’un moyen de 
compensation de la dérive, tel qu’une correction automatique du zéro ou un ajustage interne automatique, 
l’action de ces ajustages ne doit produire aucune indication pouvant être confondue avec un résultat de 
mesure de fraction volumique des composants de l’échantillon de gaz. 


5 Exigences techniques 


5.1 Construction 


5.1.1 Tous les composants du système d’amenée du gaz doivent être faits en matériaux résistant à la 
corrosion. Les matériaux utilisés ne doivent pas être influencés par la composition de l’échantillon de gaz.  


5.1.2 Les moyens de prélèvement et de préparation des échantillons lors de l’échantillonnage extractif 
doivent fournir des échantillons représentatifs et doivent être conforme avec ISO 10396:2007 [17]. 


5.1.3 Le système d’amenée des gaz doit comporter un commutateur pour permettre au gaz zéro, aux 
mélanges gazeux pour étalonnage et à l’échantillon de gaz à analyser de s’écouler vers l’analyseur.  


5.1.4 Un filtre à charbon déshydratant ou un system équivalent doit être utilise lorsque l’air ambient est 
fourni comme gaz zéro.  


5.1.5 La pompe aspirant l’échantillon de gaz doit être montée de telle sorte que ses vibrations n’affectent 
pas le résultat de mesure. Il doit être possible, pour l’utilisateur d’activer ou désactiver la pompe séparément 
des autres composants du système d’analyse des gaz, toutefois, il ne doit pas être possible de réaliser une 
mesure quand la pompe est désactivée.  


Note : Il est recommandé de rincer le système d’amenée des gaz automatiquement avec de l’air ambiant 
avant de désactiver la pompe. 


5.1.6 Le système d’amenée des gaz doit être équipé d’un débitmètre, avec lequel l’utilisateur peut vérifier 
le mode de mesure spécifié par le fabricant du système d’analyse des gaz. 


5.1.7 Le système d’amenée des gaz doit être étanche à l’air. 
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5.1.8 Le système d’analyse des gaz peut être équipé d’une interface permettant de le coupler à tout 
dispositif externe ou d’autres instruments, par exemple, dispositifs pour mesurer les caractéristiques 
d’écoulement du gaz dans un tuyau ou un conduit de gaz.   


5.1.9 L’interface et les périphériques couplés ne doivent pas affecter les caractéristiques métrologiques du 
système d’analyse des gaz ou les données de mesurage obtenues.  


5.2 Dispositifs indicateurs 


5.2.1 Etendue d’indication de l’analyseur de gaz 


L’étendue d’indication du dispositif indicateur doit être de 0,0 ppm à l’étendue maximale de mesurage. En 
fonctionnement normal le dispositif d’enregistrement peut indiquer 0,0 ppm pour la fraction volumique du 
composant en cours de détermination égal ou inférieur à 1 ppm. 


5.2.2 Intervalles et repères des échelles analogiques 


Si une échelle analogique est installée, la distance entre les repères d’échelle doit être d’au moins 1,25 mm. 
L’intervalle entre les repères doit être inférieur ou égal à 2% de l’étendue de l’échelle analogique.  


L’épaisseur de l’aiguille  ne doit pas dépasser un quart de la distance entre les repères d’échelle. Le pointeur 
doit superposer au moins un tiers du plus petit repère d’échelle et doit être clairement vu.  


La hauteur des chiffres doit être d’au moins 5 mm et ils doivent être marqués de telle sorte que toute 
interprétation erronée ne soit pas possible. 


5.2.3 Affichage numérique 


La hauteur des chiffres doit être d’au moins 5 mm pour les écrans éclairés et 10 mm dans les autres cas. 


Le symbole de l’unité de mesure doit apparaitre à proximité immédiate des chiffres indiquant le résultat de 
mesure et les caractères utilisés doivent avoir une hauteur d’au moins 3 mm.  


Lorsqu’un résultat de mesure est égal à zéro, il ne doit pas être possible de le confondre avec l’indication de 
zéro disponible affiché avant une mesure. 


5.3 Enregistrement durable des résultats de mesure 


Lorsque le système d’analyse des gaz a des interfaces pour envoyer les données d’analyse, il doit être équipé 
d’un dispositif d’impression, qui imprime  


� la date et l’heure du mesurage, 


� les résultats de mesure et leurs unités, et 


� le résultat d’auto contrôle réalisé par des dispositifs d’ajustage automatiques. 


Les résultats de mesure imprimés ne doivent pas différer des résultats de mesure fournis par le dispositif 
indicateur.  


La hauteur minimale des chiffres du dispositif d’impression est de 2 mm.  


Note : Lorsque les valeurs des concentrations du composant à déterminer sont enregistrées en continu sur 
du papier, la durée de conservation de l’enregistrement ne doit pas être inférieure à ce qui est requis 
pour la documentation de rapport (enregistrements) sur la période  donnée (par exemple 24 heures, 
un mois, 10 ans etc…) établie par l’autorité légale.  
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Les impressions doivent rester lisibles pendant la période adéquate telle que requis par l’autorité nationale, 
même si elles sont exposées à la lumière du jour ou à un éclairage équivalent.  


L’autorité légale peut exiger la fourniture d’un dispositif d’impression. Il peut également être requis que plus 
d’informations que celles requises ci-dessus, apparaissent sur le document imprimé, par exemple le résultat 
du calcul de fraction volumique sur une période spécifiée.  


Le dispositif d’impression ne doit pas imprimer les enregistrements sur la période définie si les dispositifs de 
contrôle fournissent des preuves d’erreurs supérieures aux erreurs maximales tolérées, ou de défaillances. Le 
mode mesure ne doit pas être actif si le papier (ou un autre moyen d’enregistrement) n’est pas disponible 
dans le dispositif d’impression.     


5.4  Dispositif informatique 


Le système d’analyse des gaz peut être équipé d’un dispositif informatique (tel qu’une unité de traitement 
des données ou un ordinateur), qui calcule les émissions (l’émission moyenne pendant un temps spécifié, 
etc.) et transmet leurs valeurs au dispositif d’impression avec une incertitude estimée.  L'autorité compétente 
doit certifier l'algorithme de calcul des résultats de mesure et leur incertitude estimée.  


Si les informations relatives au débit, à la température, à la pression du gaz et au diamètre du tuyau (conduit 
de gaz) sont nécessaires pour calculer les émissions de sources fixes, ces informations doivent être fournies 
avec l’exactitude requise et introduite automatiquement dans le dispositif informatique. 


5.5 Système d’alarme 


5.5.1 Le système d’analyse des gaz peut être équipé d’un système d’alarme qui doit donner un signal 
audible ou visible lorsque l’émission maximale tolérée spécifiée pour cette source fixe est dépassée. Si un 
système d’alarme est installé, il doit être testé.  


5.5.2 Le système d’amenée des gaz doit comporter un dispositif qui mesure ou signale que l’écoulement 
n’est pas disponible ou que son débit est en dehors des limites spécifiées par le fabricant. 


5.5.3 Une indication que le système d’analyse des gaz est prêt pour le mesurage doit être prévue. S’il 
n’est pas prêt, toute indication sur un dispositif d’enregistrement et toute impression des résultats sur un 
dispositif d’impression doit être évitée. 


5.5.4 Pour un système d’analyse des gaz avec des capteurs électrochimiques, un système d’alerte doit être 
prévu pour signaler que la durée de vie effective du capteur a expiré. Des capteurs pour indiquer l’expiration 
des filtres doivent être installés.  


5.6 Dispositifs d’ajustage 


5.6.1 Le système d’analyse des gaz doit avoir des dispositifs d’ajustage qui fournissent des résultats lus 
pour la mise à zéro, l’ajustage interne et avec le CGM. Les dispositifs peuvent être à fonctionnement manuel, 
semi-automatique, ou automatique.  


5.6.2 L’ajustage interne ne doit affecter ni la mise à zéro, ni la linéarité de l’instrument et il ne doit pas 
être lié à l’ajustage avec le CGM. L’approche devrait être telle que chaque fois qu’un mélange de gaz pour 
étalonnage est appliqué à l’entrée de l’analyseur de gaz, les dispositifs d’ajustage permettent que les résultats 
lus soient conformes avec la valeur de fraction volumique du composant à déterminer dans le CGM.  


5.6.3 Le dispositif d’ajustage de mise à zéro doit donner des indications négatives proches de zéro pour 
certains essais ou lors de l’ajustage manuel, le cas échéant. 
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5.6.4 Les dispositifs d’ajustage automatiques doivent afficher ou imprimer les résultats des ajustages 
internes : débit (sa diminution), ajustage interne de référence, étalonnage et fuite immédiatement après la 
mise sous tension et pendant le fonctionnement avec la périodicité spécifiée par l’opérateur. 


5.7 Sécurité de fonctionnement de l’analyseur de gaz 


5.7.1 Les moyens techniques utilisés pour réaliser les opérations d’ajustage de l’analyseur de gaz (en 
particulier les dispositifs d’ajustage de l’étalonnage avec le CGM et la mise à zéro) ne doivent pas être 
accessibles à l’opérateur et l’utilisateur. L’accès doit être rendu possible par l’introduction d’un code, ou par 
toute autre procédure équivalente. 


5.7.2 Le moyen utilisé pour passer d’un mode de fonctionnement à un autre mode ne doit pas être 
accessible à l’opérateur et à l’utilisateur. L’accès doit être rendu possible par l’utilisation d’un code, ou par 
toute autre procédure équivalente 


5.8 Inscriptions / marquages 


Tous les marquages et inscriptions doivent être réalisés sur des parties clairement visibles des instruments. 


Les informations suivantes doivent être inscrites de façon indélébile et sur des parties inamovibles de 
l’analyseur de gaz dans le système d’analyse des gaz : 


� la raison sociale ou la marque commerciale du fabricant ; 


� la désignation symbolique du système d’analyse des gaz ; 


�  le numéro de série ; 


� l’année de fabrication ; 


� la marque d’approbation de type ; 


� les paramètres de l’alimentation (tension, fréquence, consommation de puissance). 


Les informations suivantes doivent être inscrites sur chaque constituant (unité) du système d’analyse des gaz 
: 


� la désignation de l’unité ; 


� le numéro de série ; 


� l’année de fabrication ; 


� le système d’analyse des gaz auquel il appartient ; 


� les paramètres de l’alimentation (tension, fréquence, consommation de puissance). 


6 Manuel d’utilisation 


6.1 Le manuel d’utilisation doit être dans la (les) langue(s) officielle(s) du pays (ou une autre langue 
généralement une langue acceptée selon la législation nationale) et facilement compréhensible. Un manuel 
d’utilisation destiné aux utilisateurs doit être mis à disposition pour chaque instrument individuel. 


6.2 Le mode d’emploi doit inclure les informations suivantes : 


a) les instructions pour le fonctionnement correct de l’instrument ; 


b) les températures minimales et maximales de stockage ; 


c) les conditions assignées de fonctionnement ; 
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d) le temps de chauffe après la mise sous tension de l’instrument ; 


e) toutes les autres conditions environnementales mécaniques et électromagnétiques pertinentes ; 


f) les classes d’environnement mécaniques et électromagnétiques ; 


g) les conditions de sureté et de sécurité. 


7 Contrôles métrologiques 


7.1 Evaluation de type 


7.1.1 Documentation 


La documentation relative à un système d’analyse des gaz fournie par un fabricant demandant une évaluation 
de type doit inclure les informations suivantes :  


a) une description du son principe général de mesurage ; 


b) une liste des composants essentiels avec leurs caractéristiques ; 


c) une description des composants essentiels avec des schémas et dessins ; 


d) des informations générales sur le logiciel utilisé comme partie du système d’analyse des gaz ; 


e) une description de la formule appliquée pour le calcul de la masse des composants émis ; 


f) le manuel d’utilisation à fournir à l’utilisateur ; 


g) le détail et les résultats de tous les essais qui peuvent avoir été effectués par le fabricant. 


7.1.2 Exigences générales 


L’évaluation de type doit être réalisée sur au moins une unité représentative du type définitif. 


7.1.3 Examen externe et essais 


7.1.3.1 Généralités 


Les examens et essais d’un système d’analyse des gaz sont destinés à vérifier la conformité aux exigences 
des paragraphes 4, 5 et 6 de cette Recommandation. 


Lorsque cela est possible, les essais doivent être réalisés sur un système d’analyse des gaz totalement monté. 
Toutefois, il est autorisé de réaliser les essais sur des unités ou dispositifs séparés du système d’analyse des 
gaz s’il est impossible de tester le système en entier en raison de sa taille ou de sa configuration, ou si l’essai 
concerne seulement le fonctionnement d’une unité séparée ou d’un dispositif. Ces essais peuvent être réalisés 
seulement dans les cas où il est possible de simuler les conditions de fonctionnement de l’unité séparée ou du 
dispositif intégré dans le système d’analyse des gaz.   


Note : Il n’est pas prévu que les composants séparés soient démantelés pour la réalisation des essais. 


Le contenu et les caractéristiques métrologiques des mélanges de gaz pour étalonnage utilisés lors de 
l’examen de type doivent être conformes à ceux définis en Annexe A. 
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7.1.3.2 Un système d'analyse des gaz doit subir un examen externe pour obtenir une évaluation générale de 
sa conception et de la construction 


7.1.3.3  Lors des essais d'un système d'analyse des gaz pour vérification de la conformité avec les exigences 
des paragraphes 4 et 5 de la présente Recommandation, la justesse de son fonctionnement doit être vérifiée. 


7.1.3.4 Le manuel d’utilisation d'un système d'analyse des gaz doit être vérifié pour assurer que les 
procédures à suivre sont clairement identifiées, en particulier celles spécifiées en 6.2.  


7.2 Vérification primitive  


7.2.1 Exigences générales 


Un nouveau système d’analyse des gaz doit subir une vérification primitive seulement après la réalisation 
d’un examen de type (selon la législation de chaque pays). La vérification primitive doit être réalisée en 
utilisant des moyens d’essais et des mélanges de gaz pour étalonnage adéquats. 


7.2.2 Examen externe et essais 


7.2.2.1 La vérification primitive d’un système d’analyse des gaz inclut un examen externe pour déterminer la 
conformité au type approuvé, et également au contenu du jeu de documents l’accompagnant.  


Note : Les procédures de vérification doivent être approuvées par l’autorité légale responsable de la 
réalisation des essais d’approbation de type. 


7.2.2.2 Après avoir ajusté un système d’analyse des gaz conformément à la procédure d’ajustage de routine 
décrite dans le manuel d’utilisation, les essais pour déterminer son erreur doivent être réalisés dans les 
conditions assignées de fonctionnement en plusieurs points sur l’étendue de mesure.  


Les essais doivent être réalisés en utilisant au moins trois mélanges de gaz pour étalonnage (CGMs) avec des 
valeurs de fractions volumiques des composants à déterminer uniformément réparties sur l’étendue de 
mesure.   


La plus petite et la plus grande valeur de fraction volumique des composants à déterminer dans un CGM ne 
doit pas différer respectivement de plus de +10 % et –10 %, de la valeur la plus basse et la plus élevée de 
l’étendue de mesure.    


L’incertitude sur la fraction volumique des composants à déterminer dans un CGM doit être telle que le 
ration entre la valeur absolue de l’incertitude de CGM et l’erreur maximale tolérée du système d’analyse des 
gaz à un point donné de l’étendue de mesure ne doit pas être supérieur à 1/3. Toutefois, l’autorité légale 
responsable peut permettre un ratio de 1/2. 


Les erreurs observées lors des essais doivent être dans les limites tolérées conformément au 4.3.2 pour la 
vérification primitive à chaque mesure. 


7.3 Vérification ultérieure 


L’autorité légale responsable doit fournir des instructions comprenant des exigences pour  


� le contenu et le volume des vérifications ultérieures, 


� les intervales d’étalonnage, et 


� les recommandations pour les essais en ligne indiqués dans le manuel d’utilisation. 
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8 Essais de performance pour les évaluations de type 


Avant la réalisation des essais d’évaluation de type, ou lorsque cela est spécifié par le fabricant, le système 
d’analyse des gaz doit être étalonné avec un CGM conformément aux procédures du manuel d’utilisation, 
dans les conditions de référence (si non spécifié autrement) : 


a) température : 20 °C ± 5 °C 


b) humidité relative : 60 % ± 10 % 


c) pression ambiante : 86 kPa à 106 kPa, stable ± 1 kPa 


d) alimentation AC : 


� tension : tension nominale ± 2 % 


� fréquence : fréquence nominale ± 1 % 


e) présence d’autres composants gazeux influents : aucun 


f) vibrations : aucun 


g) champs électromagnétiques aux fréquences radio électriques rayonnés : < 0,2 V/m 


h) champs conduits à la fréquence radio : 0,2 V fem 


i) décharges électrostatiques : aucun 


j) champs magnétique à la fréquence du réseau : < 1 A/m 


k) Salves (transitoires) sur les lignes de transfert de signaux,  


de données et de commande :  négligeable 


l) Ondes de chocs (surtensions) sur les lignes de transfert de signaux,                                                    
de données et de commande : négligeable 


m) Creux de tension, courtes interruptions et variation de tension                                                             
de l’alimentation AC : aucun 


n) Salves (transitoires) sur des alimentations AC et DC : négligeable 


o) Ondes de chocs (surtensions) sur des alimentations électriques AC et DC : aucun 


p) tension faible de la batterie interne  (non connectée à l’alimentation réseau) : aucun 


8.1 Détermination de l’erreur intrinsèque de l’analyseur de gaz 


Cet essai doit être réalisé conformément à la R144-2, 1.2, dans les conditions de référence. Lors de ces 
essais, les erreurs ne doivent pas excéder les erreurs intrinsèques maximales tolérées 4.3.1 pour tout 
mesurage. 


8.2 Stabilité dans le temps ou dérive 


Cet essai doit être réalisé conformément à la R144-2, 1.3, dans les  conditions de référence. Lors de ces 
essais,  les exigences de 4.8 doivent êtes satisfaites. 


8.3 Répétabilité 


Cet essai doit être réalisé conformément à la R144-2, 1.4, dans les conditions de référence. Pendant 20 
mesurages successifs réalisés avec le même CGM, par le même opérateur en utilisant le même système 
d’analyse des gaz sur une courte période de temps, l’écart type ne doit pas excéder 1/3 de la valeur absolue 
de l’erreur maximale tolérée conformément à 4.4, pour les points considérés de l’étendue de mesure.   
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8.4 Effet des grandeurs d’influence 


Une seule grandeur d’influence doit varier lors de l’essai, pendant que les autres sont maintenues dans leur 
valeur de référence. 


8.4.1 Conditions environnementales et alimentation électrique 


Les valeurs lues du système d’analyse des gaz doivent rester dans les erreurs maximales tolérées spécifiées 
en 4.3.2 lors des essais suivants, couvrant les conditions assignées de fonctionnement définies en 4.5.1 :  


a) chaleur sèche : .................................................................................................................. R 144-2, 1.5 


b) froid : ................................................................................................................................ R 144-2, 1.6 


c) chaleur humide, essai continu :......................................................................................... R 144-2, 1.7 


d) pression atmosphérique : .................................................................................................. R 144-2, 1.8 


e) variations de l’alimentation électrique : ........................................................................... R 144-2, 1.9 


8.4.2 Influence des composants gazeux autres que le mesurande (sensibilité croisée) 


Cet essai doit être réalisé dans les conditions de référence. Lors de cet essai (R 144-2, 1.10) la fraction 
volumique des composants gazeux autres que le mesurande dans le CGM doit correspondre à celle spécifiée 
en  4.5.2. La valeur absolue de la variation des valeurs lues ne doit pas excéder la valeur donnée en  4.5.2. 


8.4.3 Stabilité des vibrations du système d’analyse des gaz 


Cet essai doit être réalisé dans les conditions de référence. Lors de cet essai (R 144-2, 1.11.1) La valeur 
absolue de la variation des valeurs lues ne doit pas excéder la valeur donnée dans le manuel d’utilisation. 


8.5 Perturbations 


Les EMT du système d’analyse des gaz doivent être conformes au 4.3.2. Les défauts significatifs doivent être 
détectés et fixés au moyen des dispositifs de contrôle lors des essais suivants, réalisés pour vérifier les 
exigences de 4.5.4 dans les conditions assignées de fonctionnement (telles que spécifiées en 4.5.1) :  


a) chocs mécaniques : ..................................................................................................... R 144-2, 1.11.2; 


b) réduction de courte durée de l’alimentation : ................................................................ R 144-2, 1.12; 


c) salves de l’alimentation (transitoires) : .......................................................................... R 144-2, 1.13; 


d) décharges électrostatiques : ........................................................................................... R 144-2, 1.14; 


e) champs électromagnétiques radiofréquence : ................................................................ R 144-2, 1.15. 


8.6 Autres exigences techniques importantes 


Le système d’analyse des gaz doit être mis en essais afin de démontrer la conformité aux exigences suivants : 


a) temps de chauffe : ..................................................................... conformément à 4.7 et R 144-2, 1.16; 


b) temps de réponse : .................................................................... conformément à 4.6 et R 144-2, 1.17; 


c) changement dans le débit du gaz                                                                                                      
(dans le système d’amenée de gaz) : ..........................  conformément à 5.1.5, 5.5.2 et R 144-2, 1.18; 


d) étanchéité du système d’amenée du gaz : .................... conformément à 5.1.6, 5.5.2 et R 144-2, 1.19. 
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8.7 Température du gaz d’entrée 


La température du gaz d’entrée pour une sonde de prélèvement doit être spécifiée par le fabricant du 
dispositif de prélèvement.  


La température du gaz d’entrée pour un analyseur de gaz doit être spécifiée par le fabricant de l’analyseur de 
gaz. 


8.8 Teneur en particules 


La teneur maximale en particules du gaz d’entrée pour une sonde de prélèvement doit être spécifiée par son 
fabricant. 
  
La teneur maximale en particules du gaz d’entrée pour un analyseur de gaz doit être spécifiée par son 
fabricant. 
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Annexe A 


Désignation des mélanges de gaz pour étalonnage et de leur 
composition 


(Obligatoire) 


A.1 Exigences générales 


A.1.1 Le CGM doit être fourni soit dans une bouteille de gaz sous pression ou par un générateur de 
mélange de gaz. 


a) Chaque bouteille de gaz doit être identifiée avec les informations suivantes (sous forme d’une une 
marque, une étiquette, et/ou un certificat): 


� le fabricant de la bouteille de gaz et numéro de série ; 


� la composition du mélange de gaz ; 


� la quantité de substance de chaque composant et l’incertitude de mesure associée (k=2) ; 


� une déclaration concernant la traçabilité des résultats de mesure aux étalons de mesure 
gazeux (inter)nationaux ; 


� les limites de température pour l’utilisation et le stockage ; 


� la date de certification et la limite de validité ; 


� le nom de l’autorité qui a réalisé la certification ; 


� le marquage  “mélange de gaz pour étalonnage”; et 


� la méthode de  préparation : gravimétrique conformément à ISO 6142 [21] et ISO 6143 [22]. 


b) Les gaz obtenus par un générateur de mélange de gaz utilisant une méthode dynamique doivent 
satisfaire aux exigences de l’ISO 6145-1 [23] et en plus, aux exigences de  B.1.2, B.2 and B.1.1.a) 
concernant la quantité de substance, l’incertitude de mesure et le raccordement aux étalons de 
mesure de gaz (inter)nationaux acceptés. 


A.1.2 La composition des CGM utilisés pour l’évaluation de type et la vérification doit être certifiée 
conforme aux exigences de B.2 par une autorité compétente. L’unité de fraction volumique des composants à 
déterminer doit être raccordée aux étalons nationaux, régionaux ou internationaux. 


A.1.3 Pour toutes autres fins, les CGMs (sauf ceux indiqués en B.1.2) doivent être certifiés par le 
fournisseur de gaz et doivent être raccordés à des étalons de mesure appropriés. 


A.1.4 Pour les essais de détermination des erreurs, trois mélanges de gaz binaires avec une fraction 
volumique des composants à déterminer, correspondants aux points (5 + 5)%, (50 + 5)% et (95 - 5) % de 
l’étendue de mesure sont utilisés. 


Pour les essais de sensibilité croisée, les mélanges de gaz avec une teneur maximale de composants influents, 
autres que le mesurande, seront utilisés.  


Note : Il est permis d’utiliser des mélanges des trois composants CO + NO + N2 et CO + NO2 + N2. 
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A.1.5 Le matériau de la bouteille de gaz doit être sans effet sur les gaz contenus à l’intérieur. 


A.1.6 Les règles de sécurité appropriées doivent être suivies lors du transport des gaz. 


A.2 Caractéristiques et incertitudes de la composition des mélanges de gaz  


A.2.1 La fraction volumique des composants à déterminer dans N2 dans des bouteilles ou dans un mélange 
de gaz obtenus par un générateur doit être donnée en parties par million (ppm) (voir 4.1). 


A.2.2 Les tolérances de mélange des mélanges de gaz pour étalonnage ne doivent pas dépasser 10 % de la 
fraction volumique de chaque composant. 


A.2.3 Pour les mélanges de gaz pour étalonnage, l’incertitude sur la composition doit être inférieure ou 
égale à 2 % de la valeur certifiée (assignée) de la fraction volumique des composants à déterminer. La 
composition des composants des autres gaz du mélange doit avoir une incertitude de moins de 3 %. 


A.3 Mise à zéro 


L’air ambient  doit passer dans un filtre à charbon ou dans un système équivalent lorsqu’il est utilisé pour la 
mise à zéro du système d’analyse des gaz. L’azote de pureté élevée peut également être utilisé directement 
pour faire le zéro.  







OIML R 144-1:2013 (F) 


 


24 


Annexe B 


Bibliographie 


[1] OIML V 2:2012 Vocabulaire International de Métrologie -  Concepts Fondamentaux et Généraux et 
Termes Associés (VIM) 


[2] OIML D 11:2013 Exigences générales pour les instruments de mesure électroniques 


[3] CEI 60068-2-1 (03-2007) Essais environnementaux - Partie 2-1 : Essais - Essai A : Froid 


[4] CEI  60068-2-2 (07-2007) Essais environnementaux - Partie 2-2 : Essais - Essai B : Chaleur sèche 


[5] CEI  60068-2-31 (05-2008) Essais environnementaux - Partie 2-31 : Essais - Essai Ec : Chocs dus à 
des manutentions brutales pour des échantillons d’équipement type 


[6] CEI  60068-2-47 (04-2005) Essais environnementaux - Partie 2-47 : méthodes d’essai - Montage 
d’échantillons pour des essais de vibration, d’impact et de dynamique similaires  


[7] CEI  60068-2-64 (04-2008) Essais environnementaux - Partie 2-64 : méthodes d’essai - Essai Fh : 
Vibration, aléatoire à large bande et guide (commande numérique)  


[8] CEI  60068-2-78 (08-2001) Essais environnementaux - Partie 2-78 : Essais - Essai Cab : chaleur 
humide, en continu 


[9] CEI  60068-3-8 (08-2003) Essais environnementaux - Partie 3-8 : Document d’accompagnement et 
guide - Sélection parmi les essais de vibration 


[10] CEI  61000-4-2 12-(2008) Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-2 : Essai et techniques 
de mesure - Essai d’immunité aux décharges électrostatiques 


[11] CEI  61000-4-3 (02-2006) avec amendement 1 (11-2007) Compatibilité électromagnétique (CEM) - 
Partie 4-3 : Essai et techniques de mesure - Essai d’immunité au champ électromagnétique rayonné, 
radiofréquence. Edition consolidée : CEI 61000-4-3 (04-2010) ed. 3.4 


[12] CEI  61000-4-430-04- 2012), Ed. 3.0  Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-4 : Essai et 
techniques de mesure - Essai d’immunité aux transitoires électriques rapides /aux salves  


[13] CEI  61000-4-5 (11-2005) Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-5 : Essai et techniques 
de mesure - Essai d’immunité aux ondes de chocs  


[14] CEI  61000-4-6 (10-2008) Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-6 : Essai et techniques 
de mesure - Immunité aux perturbations conduites, induites par des champs radiofréquences 


[15] CEI  61000-4-11 (03-2004) - Partie 4-11 : Essai et techniques de mesure - Essais d’immunité aux 
creux, courtes interruptions et variations de tension 


[16] ISO 7504:2001 Analyse de gaz - Vocabulaire 


[17] ISO 10396:2007 Emissions des sources fixes - Échantillonnage pour la détermination automatisée 
des concentrations d'émission de gaz pour des systèmes fixes de surveillance 


[18] CEI  60068-3-1 (19-08-2011) Ed. 2.0 Essai environnemental - Partie 3-1 : Document 
d’accompagnement et guide - Essais de froid et de chaleur sèche  


[19] CEI  60068-3-4 (08-2001) Essai environnemental - Partie 3-4 : Document d’accompagnement et 
guide - Essais de chaleur humide 


[20] CEI  60068-2-17 (1994-07) Procédures fondamentales d’essai environnemental - Partie 2 : Essais - 
Essai Q : Etanchéité 







OIML R 144-1:2013 (F) 


 


25 


[21] ISO 6142:2001 Analyse de gaz - Préparation de mélanges de gaz pour étalonnage - méthode 
gravimétrique 


[22] ISO 6143:2001 Analyse de gaz - Méthodes comparatives pour la détermination et la vérification de 
la composition des mélanges de gaz pour étalonnage  


[23] ISO 6145-1:2003 Analyse de gaz - Préparation des mélanges de gaz pour étalonnage à l'aide de 
méthodes volumétriques dynamiques - Partie 1 : Méthodes d’étalonnage 


[24] ISO 80000-9:2009 Grandeurs et unités - Partie 9 : chimie physique et physique moléculaire 


[25] Système International des Unités (SI) 8ème Edition:2006, Bureau International de Poids et Mesures 








Instruments pour le mesurage continu de CO et NOx
dans les émissions de sources fixes.


Partie 2: Procédures d’essais


Instruments for continuous measurement 
of CO, NOx in stationary source emissions.


Part 2: Test procedures


O
IM


L R
 1


44
-2


 É
di


tio
n 


20
13


 (F
)


OIML R 144-2
Édition 2013 (F)


ORGANISATION INTERNATIONALE


DE MÉTROLOGIE LÉGALE


INTERNATIONAL ORGANIZATION


OF LEGAL METROLOGY


RECOMMANDATION


INTERNATIONALE











OIML R 144-2:2013 (F) 


 


3 


Sommaire 


 Avant-propos ...................................................................................................................................... 4 


1 Essais de performance pour l’évaluation de type ............................................................................... 5 
1.1 Généralités ......................................................................................................................................................................... 5 
1.2 Détermination de l’erreur ................................................................................................................................................. 5 
1.3 Stabilité dans le temps ou dérive ..................................................................................................................................... 5 
1.4 Répétabilité (R 144-1, 4.4) ............................................................................................................................................... 5 
1.5 Chaleur sèche .................................................................................................................................................................... 6 
1.6 Froid ................................................................................................................................................................................... 6 
1.7 Chaleur humide, essai continu ......................................................................................................................................... 7 
1.8 Pression ambiante ............................................................................................................................................................. 7 
1.9 Variation de l’alimentation électrique (R 144-1, 8.4.1 e) ............................................................................................. 7 
1.10 Influence des composants gazeux autres que CO, NO et NO2 (sensibilité croisée) (R 144-1, 8.4.2) ..................... 8 
1.11 Vibrations et chocs mécaniques (R 144-1, 8.4.3).......................................................................................................... 8 
1.12 Creux de tension, courtes interruptions et variations de la tension d’alimentation AC (R 144-1, 8 m) .................. 9 
1.13 Salves (transitoires) sur des alimentations en AC et en DC (R 144-1, 8 n) ................................................................ 9 
1.14 Salves (transitoires) sur les lignes de transfert de signaux, de données et de commande  (R 144-1, 8 k) ............. 10 
1.15 Ondes de chocs sur les lignes de transfert de signaux, de données et de commande (R 144-1, 8 l) ..................... 10 
1.16 Décharges électrostatiques (R 144-1, 8 i) ..................................................................................................................... 11 
1.17 Champs électromagnétiques aux fréquences radio électriques rayonnés (R 144-1, 8 g) ....................................... 12 
1.18 Tension faible de la batterie interne (non connectée à l’alimentation réseau) (R 144-1, 8 p)................................. 13 
1.19 Temps de chauffe ............................................................................................................................................................ 13 
1.20 Temps de réponse ........................................................................................................................................................... 14 
1.21 Dépassement des débits de gaz ..................................................................................................................................... 14 
1.22 Etanchéité ........................................................................................................................................................................ 14 


2 Procédure pour la vérification primitive .......................................................................................... 14 


Annexe A Procédure pour les vérifications ultérieures (Informative) .......................................................... 16 


Annexe B Procédure de contrôle du système d’analyse des gaz dans les conditions  
de fonctionnement (Informative) ................................................................................................. 17 


 







OIML R 144-2:2013 (F) 


 


4 


Avant-propos 


L’Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML) est une organisation intergouvernementale mondiale dont 
l’objectif principal est d’harmoniser les réglementations et contrôles métrologiques mis en œuvre par les services 
nationaux de métrologie, ou organismes apparentés, de ses Etats Membres. Les principales catégories de publication de 
l’OIML sont : 


 Les Recommandations Internationales (OIML R), qui sont des modèles de réglementations fixant les 
caractéristiques métrologiques d’instruments de mesure et les méthodes et moyens de contrôle de leur 
conformité ; les États Membres de l’OIML doivent, dans la mesure du possible, mettre en application ces 
Recommandations ;  


 Les Documents Internationaux (OIML D), qui sont de nature informative et destinés à harmoniser et à 
améliorer le travail dans le domaine de la métrologie légale ; 


 Les Guides Internationaux (OIML G), qui sont également de nature informative et qui sont destinés à donner 
des directives pour la mise en application à la métrologie légale de certaines exigences ; et 


 Les Publications de Base Internationales (OIML B), qui définissent les règles de fonctionnement des 
différentes structures et systèmes OIML. 


Les projets de Recommandations, Documents et Guides OIML sont élaborés par des Groupes de Projets reliés aux 
Comités Techniques ou Sous-Comités Techniques composés de représentants d’États Membres de l'OIML. Certaines 
institutions internationales et régionales y participent également à titre consultatif. Des accords de coopération ont été 
conclus entre l’OIML et certaines institutions, telles que l’ISO et la CEI, pour éviter des prescriptions contradictoires. 
En conséquence, les fabricants et utilisateurs d’instruments de mesure, les laboratoires d’essais, etc. peuvent appliquer 
simultanément les publications OIML et celles d’autres institutions.  


Les Recommandations Internationales, Documents et Guides sont publiés en français (F) et en 
anglais (E) et sont révisés périodiquement. 


De plus, l’OIML publie ou participe à la publication de Vocabulaires (OIML V) et mandate périodiquement des experts 
en métrologie légale pour rédiger des Rapports d’Expert (OIML E). Les Rapports d’Expert sont destinés à fournir des 
informations et conseils, et reflètent uniquement le point de vue de leur auteur, en dehors de toute participation d’un 
Comité Technique ou d’un Sous-Comité Technique, ou encore de celle du CIML. Ainsi, ils ne reflètent pas 
nécessairement l’opinion de l’OIML. 


Cette publication - référence OIML R 144-2:2013 (F) – a été élaborée par le Sous-Comité Technique TC 16/SC 1/p 1 
Pollution de l’air. Elle a été approuvée pour publication finale par le Comité International de Métrologie Légale lors de 
la 48ème réunion à Ho Chi Minh Ville, au Viet Nam, en octobre 2013 et sera soumise à la Conférence Internationale de 
Métrologie Légale en 2016 pour sanction formelle. OIML R 144 est publiée en 3 parties : Partie 1 : Exigences 
métrologiques et techniques, Partie 2 : Essais métrologiques et de performance et Partie 3 : Format de rapport d’essais. 


Les Publications de l’OIML peuvent être téléchargées depuis le site internet de l’OIML sous la forme de fichiers PDF. 
Des informations complémentaires sur les Publications OIML peuvent être obtenues au siège de l’Organisation : 
Bureau International de Métrologie Légale : 
 
11, rue Turgot - 75009 Paris - France 
Téléphone : +33 1 48 78 12 82 
Fax :  +33 1 42 82 17 27 
E-mail :  biml@oiml.org 
Internet :  www.oiml.org 
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Instruments pour le mesurage continu de CO, NOx 
dans les émissions de source fixe 


Partie 2 – Procédures d’essais 


1 Essais de performance pour l’évaluation de type 


1.1 Généralités 


Avant la réalisation des essais d’évaluation de type, les documents visés doivent être étudiés. 


1.2 Détermination de l’erreur 


Pour une caractéristique d’étalonnage linéaire, l’erreur d’un système d’analyse des gaz doit être déterminée 
en trois points, au minimum, de l’étendue de mesure ou de la sous-étendue. Il est recommandé d’utiliser des 
mélanges de gaz pour étalonnage (CGM) avec les valeurs suivantes de fractions volumiques pour les 
composants à déterminer : 


 valeur minimale de l’étendue de mesure + 10 % ; 


 valeur moyenne ± 10 % ; 


 valeur maximale de l’étendue de mesure – 10 %. 


Pour une caractéristique d’étalonnage non linéaire, l’erreur doit être déterminée en cinq points, au minimum, 
répartis uniformément sur l’étendue de mesure ou sur la sous-étendue.  


Les mesures effectuées en chacun des points doivent être répétées au minimum trois fois, et aucune erreur ne 
doit être supérieure aux limites spécifiées. 


1.3 Stabilité dans le temps ou dérive 


Cet essai doit être mené sur une période de sept jours consécutive au temps de chauffe. Les mesurages 
doivent être effectuées toutes les 24 heures au minimum, dans les conditions de référence, en utilisant un 
MGE avec la plus petite et la plus grande fraction volumique des composants à déterminer conformément à 
1.2. Lors des essais les exigences de R144-1, 4.8 doivent être satisfaites.  


1.4 Répétabilité (R 144-1, 4.4) 


La procédure d’essai spécifiée en R 144-1, 8.3 doit être mise en œuvre avec chaque CGM recommandé en 
1.2. 


Une estimation de l’écart type est donnée par la formule : 


( )
1


YY
1


2


−


−
=
∑
=


n
s


n


i
i


 







OIML R 144-2:2013 (F) 


 


6 


 


où : 


n est le nombre de mesurages, n = 20 ; 


Yi est la ième indication du système d’analyse des gaz ; 


Y est la moyenne arithmétique de n valeurs. 


 


Lors des essais les exigences de R144-1, 4.4 doivent être satisfaites. 


1.5 Chaleur sèche 


1.5.1 Conditions 


Le système d’analyse des gaz (ou ses unités séparées) est exposé à une température de 40 °C (ou à la 
température maximale de fonctionnement spécifiée par le fabricant) pendant 2 heures. La durée effective  
commence après que le système d’analyse des gaz (ou ses unités séparées) a atteint une température stable. 
La variation en température ne doit pas excéder 1 °C/min lors de la montée et de la descente en température, 
et l’humidité relative ne doit pas excéder 50 %. 


1.5.2 Essais 


Le mélange de gaz pour étalonnage doit être fourni à la sonde de prélèvement à la pression ambiante (avec 
un écart de ± 0,8 kPa). Pendant l’essai, un ensemble de mesures doit être réalisé chaque demi-heure en 
utilisant chaque CGM recommandé en 1.2. 


1.5.3 Références 


CEI 60068-2-2 [4], CEI 60068-3-1 [18] et OIML D 11:2013 [2] 10.1. 


1.6 Froid 


1.6.1 Conditions 


Le système d’analyse des gaz (ou ses unités séparées) est exposé à une température de 5 °C (ou à la 
température minimale de fonctionnement spécifiée par le fabricant) pendant 2 heures. La durée effective  
commence après que le système d’analyse des gaz (ou ses unités séparées) a atteint une température stable. 
La variation en température ne doit pas excéder 1 °C/min lors de la descente et de la montée en température, 
et l’humidité relative ne doit pas excéder 50 %. 


1.6.2 Essais 


Le mélange de gaz pour étalonnage doit être fourni à la sonde de prélèvement à la pression ambiante (avec 
un écart de ± 0,8 kPa). Pendant l’essai, un ensemble de mesures doit être réalisé chaque demi-heure en 
utilisant chaque CGM recommandé en 1.2. 


1.6.3 Références 


CEI 60068-2-1 [3], CEI 60068-3-1 [18] et OIML D 11:2013 [2] 10.1. 
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1.7 Chaleur humide, essai continu 


1.7.1 Conditions 


Le système d’analyse des gaz (ou ses unités séparées) est exposé à une température de 30 °C et à une 
humidité relative constante de 85 % pendant 2 jours. L’exposition doit être telle que l’eau ne condense pas 
sur le système d’analyse des gaz. La température est supposée être stable lorsque la différence entre les 
températures extrêmes n’excède pas 5 °C, et que le taux de variation n’excède pas 5 °C/h. 


1.7.2 Essais 


Le mélange de gaz pour étalonnage doit être fourni à la sonde de prélèvement à la pression ambiante (avec 
un écart de ± 0,8 kPa). Pendant l’essai, un ensemble de mesures doit être réalisé chaque jour en utilisant 
chaque CGM recommandé en 1.2. 


1.7.3 Références 


CEI 60068-2-78 [8], CEI 60068-3-4 [19] et OIML D 11:2013 [2] 10.2. 


1.8 Pression ambiante 


1.8.1 Conditions 


Le système d’analyse des gaz est exposé aux pressions extrêmes spécifiées dans les conditions assignées de 
fonctionnement ou celles spécifiées par le fabricant, si elles sont en dehors des limites données en R 144-1, 
4.5.1. Les valeurs extrêmes doivent être atteintes graduellement depuis les conditions de pression ambiante 
stable et doivent être maintenues au niveau stable maximal toléré pendant 30 minutes avant le début des 
mesures comme spécifié en 1.8.2 


1.8.2 Essais 


Le mélange de gaz pour étalonnage doit être fourni à la sonde de prélèvement à la pression ambiante (avec 
un écart de  ± 0.8 kPa). Au moins deux mesures doivent être réalisées à chaque valeur extrême de pression  
en utilisant chaque CGM recommandé en 1.2. 


Note : Si une compensation en pression automatique ou semi-automatique est prévue pour le système 
d’analyse des gaz, alors un soin particulier doit être pris afin d’assurer que les mesures réalisées 
aux deux valeurs extrêmes de pression sont réalisées après la fin de ce procédé. 


1.9 Variation de l’alimentation électrique (R 144-1, 8.4.1 e) 


1.9.1 Conditions 


Le système d’analyse des gaz est exposé aux valeurs extrêmes de la tension nominale d’alimentation et de la 
fréquence nominale conformément à R 144-1, 4.5.1 sur une période suffisamment longue pour réaliser le 
mesurage requis. 


1.9.2 Essais 


A chaque valeur extrême des paramètres de l’alimentation, au moins deux mesurages doivent être réalisées 
en utilisant un CGM avec la plus petite et la plus grande fraction volumique des composants à déterminer 
conformément à 1.2. 
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1.10 Influence des composants gazeux autres que CO, NO et NO2 (sensibilité croisée) 
(R 144-1, 8.4.2) 


L'influence doit être déterminée par l'enregistrement du signal de mesure lorsque les mélanges de gaz 
suivants sont fournis à l'entrée : 


 gaz zéro N2 ; puis 


 chaque gaz d’influence seul dans N2 ; et finalement 


 chaque gaz d’influence ensemble avec CO, NO et NO2 dans N2. 


La liste des composants influents et leur teneur limite est établie par le fabricant. 


La concentration (fraction volumique) du composant à déterminer doit correspondre à 10 % de la valeur 
haute de l’étendue de mesure ou de la sous-étendue.  


Note : L’autorité légale responsable peut décider d’inclure d’autres composants dans l’essai.   


1.11 Vibrations et chocs mécaniques (R 144-1, 8.4.3) 


1.11.1 Vibration 


1.11.1.1 Méthode d’essai 


Vibration aléatoire. 


1.11.1.2 Procédure d’essai 


Pour les essais de vibration, le système d’analyse des gaz ou ses unités séparées doit être monté sur une table 
vibrante et doit être fixé de façon rigide en position de fonctionnement. Pendant l’essai, le système d’analyse 
des gaz doit être dans le mode de fonctionnement, le CGM avec la plus grande fraction volumique des 
composants à déterminer conformément à 1.2 étant fourni à l’entrée du système. Les paramètres de 
vibrations doivent correspondre à ceux spécifiés par le fabricant. Les conditions d’essai doivent correspondre 
aux conditions de référence du paragraphe 8 de la R 144-1. Les exigences minimales de vibration doivent 
correspondre à R 144-1, 4.5.3 (niveau d’essai 1 de l’OIML D 11:2013 [2] 11.1). 


1.11.2 Chocs mécaniques 


1.11.2.1 Méthode d’essai 


Chute sur une face. 


1.11.2.2 Procédure d’essai 


Pour les essais de choc mécanique, le système d’analyse des gaz ou son unité séparée doit être placé dans sa 
position normale d’utilisation sur une surface rigide. Le système d’analyse des gaz ou l’unité doit ensuite être 
incliné sur un de ses bords inférieurs et laissé tomber librement sur la surface d’essai. Les conditions 
suivantes doivent être appliquées : 


Hauteur de la chute :  25 mm ; 


Nombre de chutes : 1 sur chaque bord inférieur. 
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1.11.2.3 Détermination de l’erreur 


Avant et après l’essai, l’erreur du système d’analyse des gaz doit être déterminée en utilisant le CGM avec la 
plus grande fraction volumique des composants à déterminer conformément à 1.2. 


1.11.3 Références 


CEI 60068-2-47 [6], CEI 60068-2-64 [7], CEI 60068-3-8 [9], CEI 60068-2-31[5] et OIML D 11:2013 [2] 
11.2. 


1.12 Creux de tension, courtes interruptions et variations de la tension                                                             
d’alimentation AC (R 144-1, 8 m) 


1.12.1 Méthode d’essais 


Réductions de courtes durées des tensions d’alimentation. 


1.12.2 Procédure d’essai 


Un générateur d’essai adapté pour réduire l’amplitude de la tension d’alimentation en AC est utilisé. Il doit 
être ajusté avant d’être connecté au système d’analyse des gaz. Les interruptions et réductions de tension de 
l’alimentation doivent être répétées dix fois avec un intervalle de temps d’au moins 10 s entre deux 
perturbations successives. Les conditions suivantes doivent être appliquées : 


Facteur de réduction  Durée 


100 %  10 ms 


40 %  30 ms 


Lors de l’essai, les mesurages doivent être réalisés en utilisant le CGM avec la plus grande fraction 
volumique des composants à déterminer conformément à 1.2. 


1.12.3 Références 


CEI 61000-4-11 [15] et OIML D 11:2013 [2] 12.3. 


1.13 Salves (transitoires) sur des alimentations en AC et en DC (R 144-1, 8 n) 


1.13.1 Méthode d’essai 


Salves électriques. 


1.13.2 Procédure d’essai 


Un générateur de salves doit être utilisé avec les caractéristiques de performance spécifiées dans la CEI 
61000 4-4 [12]. Les caractéristiques du générateur doivent être vérifiées avant de le connecter au système 
d’analyse des gaz. 


L’essai consiste en une exposition du système d’analyse des gaz à des salves d’amplitude de 1,0 kV, d’une 
forme de double exposant. Chaque impulsion doit avoir un temps de montée de 5 ns et une durée de demi-
amplitude de 50 ns. La durée de l’impulsion doit être de 15 ms et la période de leur répétition doit être de 
300 ms. La fréquence de répétition des impulsions et des valeurs de crête de la tension de sortie sur une 
charge de 50 Ω doit être (5 ± 1) kHz. Le générateur transitoire doit avoir une impédance de sortie de 50 Ω et 
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doit être ajusté avant d’être connecté au système d’analyse des gaz. Au moins dix impulsions négatives et 
positives phasées de façon aléatoire doivent être appliquées. L’insertion de blocs de filtres dans les câbles du 
système d’analyse des gaz peut être nécessaire pour éviter que l’énergie des impulsions ne se dissipe dans 
l’alimentation.  


Lors de l’essai, les mesures doivent être réalisées en utilisant le CGM avec la plus grande fraction volumique 
des composants à déterminer conformément à 1.2. 


1.13.3 Références 


CEI 61000-4-4 [12], et OIML D 11:2013 [2] 12.3. 


1.14  Salves (transitoires) sur les lignes de transfert de signaux, de données et de commande  
(R 144-1, 8 k) 


1.14.1 Méthode d’essai 


Salves électriques. 


1.14.2 Procédure d’essai 


Un générateur de salves doit être utilisé avec les caractéristiques de performance spécifiées dans la 
CEI61000-4-4 [12]. Les caractéristiques du générateur doivent être vérifiées avant de le connecter à l’ESE. 


Avant l’essai, les instruments doivent être éteints pour une durée supérieure ou égale au temps de chauffe 
spécifiée par le fabricant. 


L’ESE ne doit pas être réajusté pendant l’essai sauf pour le réinitialiser si un défaut significatif a été indiqué.  


L’essai consiste en une exposition de l’ESE à des valeurs crêtes de tension de 1 kV, avec un taux de 
répétition de 5 kHz. 


Au moins dix impulsions négatives et positives phasées de façon aléatoire doivent être appliquées. 


La durée de l’essai ne doit pas être inférieure à 1 mm pour chaque amplitude et polarité. 


1.14.3 Références 


CEI 61000-4-4 [12] et OIML D 11:2013 [2] 12.4. 


1.15 Ondes de chocs sur les lignes de transfert de signaux, de données et de commande (R 144-1, 8 l) 


1.15.1 Méthode d’essai 


Ondes de choc électriques. 
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1.15.2 Procédure d’essai 


Un générateur d’ondes de choc doit être utilisé avec les caractéristiques de performance, comme spécifiées 
dans la norme visée.  L’essai consiste en une exposition aux ondes de choc pour lesquelles le temps de 
montée, la largeur d’impulsion, les valeurs crêtes de la tension/courant de sortie sur les haute / basse 
impédances de charge et un intervalle de temps minimum entre deux impulsions successives sont définis 
dans la norme visée.   


Les caractéristiques du générateur doivent être vérifiées avant de connecter l’ESE. 


Au moins trois ondes de choc positives et négatives doivent être appliquées. 


 


Lignes non 
équilibrées 


Ligne à ligne 1,0 kV 


Ligne à terre 2,0 kV 


Lignes équilibrées Ligne à terre 2,0 kV 


1.15.3 Références 


CEI 61000-4-5 [13] et OIML D 11:2013 [2] 12.4. 


1.16 Décharges électrostatiques (R 144-1, 8 i) 


1.16.1 Méthode d’essai 


Décharge électrostatique. 


1.16.2 Procédure d’essai 


Un condensateur de 150 pF doit être chargé par une source de tension DC adaptée de 6 kV pour le mode au 
contact et 8 kV pour le mode dans l’air. Ensuite, il doit être déchargé au travers du système d’analyse des gaz 
(ou de ses unités séparées) en connectant une borne au châssis au sol du système et l’autre aux surfaces du 
système qui sont normalement accessibles à l’utilisateur, par une résistance de 330 Ω. Au moins, dix 
décharges successives doivent être appliquées avec un intervalle de temps entre deux décharges d’au moins 
10 s. Un système d’analyse des gaz (ou de ses unités séparées) non équipé d’une borne de terre (pour lequel 
une mise à la terre n’est pas prévue) doit être placé sur une surface plane mise à la terre qui dépasse du 
système d’analyse des gaz (ou de ses unités séparées) d’au moins 0,1 m sur tous les côtés. La connexion à la 
terre associée au condensateur doit être aussi courte que possible. 
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1.16.2.1 Application directe 


Dans le mode de décharge au contact, à mettre en œuvre sur les surfaces conductrices, l’électrode doit être en 
contact avec le système d’analyse des gaz (ou de ses unités séparées)  et la décharge doit être activée par le 
commutateur de décharge du générateur.  


Dans le mode de décharge dans l’air, sur les surfaces isolées, l’électrode est approchée du système d’analyse 
des gaz (ou de ses unités séparées)  jusqu’à ce qu’une étincelle se produise.  


1.16.2.2 Application indirecte 


Les décharges sont appliquées dans le mode contact sur les plans de couplage montés dans le voisinage du 
système d’analyse des gaz (ou de ses unités séparées). 


Lors des essais, les mesures doivent être réalisées en utilisant un CGM avec la plus grande fraction 
volumique des composants à déterminer conformément à 1.2.   


1.16.3 Références 


CEI61000-4-2 [10] et OIML D 11:2013 [2] 13.3. 


1.17 Champs électromagnétiques aux fréquences radio électriques rayonnés (R 144-1, 8 g) 


1.17.1 Méthode d’essai 


Champs électromagnétiques rayonnés. 


1.17.2 Procédure d’essai 


Le système d’analyse des gaz (ou ses unités séparées) doit être exposé à un champ électromagnétique 
d’intensité définie comme suit : 


 étendue de fréquence : 26 MHz – 3 GHz ; 


 intensité du champ : 10 V/m ; 


 modulation : 80 % AM, 1 kHz onde sinusoïdale. 


L’intensité de champ peut être générée dans différentes installations. 


L’intensité du champ doit être établie avant l’essai réel (sans le système d’analyse des gaz ou ses unités 
séparées dans le champ).  


Si l’essai est réalisé dans une enceinte blindée pour satisfaire aux lois internationales interdisant les 
interférences des radiocommunications, un soin particulier doit être pris pour gérer les réflexions des murs. 
Des blindages anéchoïques peuvent être nécessaires. 


Lors des essais, les mesures doivent être réalisées en utilisant un CGM avec la plus grande fraction 
volumique des composants à déterminer conformément à 1.2. 


1.17.3 Références 


CEI 61000-4-3 [11], CEI 61000-4-6 [14], et OIML D 11 [2] 13.2. 
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1.18 Tension faible de la batterie interne  (non connectée à l’alimentation réseau) (R 144-1, 8 p) 


1.18.1 Méthode d’essai 


Variation de la tension d’alimentation. 


1.18.2 Procédure d’essai 


L’essai consiste en une exposition aux conditions spécifiées de la batterie sur une période suffisante pour 
atteindre une stabilité en température et pour réaliser les mesures requises. 


1.18.3 Séquence d’essai 


Stabiliser l’alimentation à une tension dans les limites définies et appliquer les conditions de mesurage et/ou 
de chargement. Enregistrer les données suivantes : 


a) La date et l’heure ; 


b) La température ; 


c) La tension d’alimentation ; 


d) Le mode fonctionnel ; 


e) Les conditions de mesurage et de charge ; 


f) Les indications (si applicable) ; 


g) Les erreurs ; 


h) La performance fonctionnelle. 


Réduire la tension d’alimentation de l’ESE jusqu’à ce que l’équipement cesse clairement de fonctionner 
correctement conformément aux spécifications et aux exigences métrologiques, et noter les données 
suivantes :  


i) La tension d’alimentation ; 


j) Les indications ; 


k) Les erreurs ; 


l) Les autres réponses pertinentes de l’instrument. 


1.19 Temps de chauffe 


1.19.1 Procédure d’essai 


Dans les conditions de référence et à 5°C, l’essai de temps de chauffe, pour vérifier la conformité à R 144-1, 
4.7 doit consister à la réalisation des étapes suivantes : 


a) stabiliser le système d’analyse des gaz à chaque température ; 


b) laisser le système d’analyse des gaz chauffer ; 


c) immédiatement après, soit la période de chauffe prescrite par le fabricant s’est écoulée, soit le 
blocage du préchauffage automatique a été désactivé, réaliser une mesure de la fraction volumique 
des composants à déterminer (tout ajustage interne nécessaire étant réalisé avant cette mesure) 
Chacun des CGM recommandés en 1.2 doit être utilisé ; 


d) Aux intervalles de temps de 2 min, 5 min et 15 min après le préchauffage, réaliser une mesure avec 
chacun des CGM recommandés en 1.2 comme pour l’étape c). 
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Vérifier que la différence entre les quatre valeurs mesurées en c) et d) ci-dessus n’excède pas la valeur 
absolue de l’erreur maximale tolérée en vérification primitive.  


Note : Dans les conditions de référence, l’essai de temps de chauffe peut être inclus à l’essai de dérive. 


1.20 Temps de réponse 


1.20.1 Lors de l’essai, le temps nécessaire pour un système d’analyse des gaz pour être en mesure 
d’effectuer des mesures avec une exactitude donnée (R 144-1, 4.3.1) est déterminé lorsqu’à l’entrée du 
dispositif de prélèvement, l’air ambient est remplacé par un échantillon contenant les composants à 
déterminer. Certains moyens doivent être appliqués pour effectuer ce remplacement. Les gaz doivent être 
fournis au dispositif de prélèvement à la pression ambiante (± 750 Pa). Vérifier que le temps de réponse 
n’excède pas les valeurs pertinentes spécifiées en  R 144-1, 4.6.   


1.20.2   Lors de l’essai, les mesures doivent être réalisées en utilisant le CGM avec la fraction volumique des 
composants à déterminer égal à 90 % de la valeur maximale de l’étendue de mesure ou de la sous-étendue 
(voir R 144-1, 4.6).                 


1.21 Dépassement des débits de gaz 


1.21.1 Une mesure doit être réalisée avec un mélange de gaz pour étalonnage fourni initialement au 
dispositif de prélèvement avec un débit supérieur au débit minimal requis par le système d’analyse des gaz 
définis par le fabricant. Pendant le mesurage, le débit doit être réduit les réponses de l’indicateur de débit 
satisfassent aux exigences de R 144-1, 5.1.5 a et que l’indicateur donne un signal conformément à l’exigence 
de R 144-1, 5.5.2. 


1.21.2 L’essai est répété conformément à 1.18.1, mais en commençant avec un débit de gaz plus petit que le 
débit maximal requis par le système d’analyse des gaz défini par le fabricant. Pendant le mesurage, le débit 
doit être augmenté jusqu’à ce que les réponses de l’indicateur de débit satisfassent aux exigences de R 144-1, 
5.1.5 et que l’indicateur donne un signal conformément à l’exigence de R 144-1, 5.5.2. 


1.21.3 Lors de l’essai, les mesures doivent être réalisées en utilisant chacun des CGM recommandés en 1.2. 


1.22 Etanchéité 


La satisfaction des exigences d’étanchéité détaillées en  R 144-1, 5.1.6, pour un système d’analyse des gaz 
ou ses unités séparées, est déterminée en utilisant un manomètre fonctionnant (par compression ou à vide) 
conformément à CEI60068-2-17 [20] comme décrit dans le manuel d’utilisation. 


2 Procédure pour la vérification primitive  


La vérification primitive d’un système d’analyse des gaz doit inclure les essais suivants :  


2.1 Vérifier la tension d’alimentation et la fréquence  à l’emplacement d’utilisation pour déterminer la 
conformité avec les spécifications du fabricant. 


2.2 Vérifier l’activation du blocage du préchauffage en essayant de faire une mesure avant le passage en 
mode de fonctionnement. 
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2.3 Après que le système d’analyse des gaz a terminé son préchauffage, déterminer son erreur comme 
décrit en R 144-1, 7.2.2.2. 


2.4 Vérifier l’étanchéité à l’air du système d’analyse des gaz en réalisant un contrôle de fuite comme 
décrit en 1.19. 


2.5 Vérifier l’activation du dispositif (unité) de débit comme décrit en 1.18.2. 


2.6 Vérifier le temps de réponse comme décrit en 1.17. 
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Annexe A 


Procédure pour les vérifications ultérieures 


(Informative) 


Les vérifications ultérieures d’un système d’analyse des gaz situé au même emplacement peuvent inclure les 
essais ci-dessous. 


A.1 Pour une vérification ultérieure à court terme, effectuer tous les essais inclus dans la vérification 
primitive, sauf pour le contrôle de la puissance et le temps de chauffe. 


A.2 Pour une vérification ultérieure à court terme, déterminer l’erreur en utilisant le nombre de CGM 
requis pour la vérification primitive, à moins que l’autorité légale responsable spécifie moins de CGM.  


A.3 Pour une vérification ultérieure à long terme, effectuer tous les essais inclus dans la vérification 
primitive. 


A.4 Si un système d’analyse des gaz a été déplacé à un nouvel emplacement, ou a subi des réparations 
autres que le remplacement de ses unités séparées (par exemple, un dispositif de prélèvement ou un filtre) 
comme défini dans le manuel d’utilisation délivré par le fabricant, effectuer tous les essais inclus dans la 
vérification primitive. 
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Annexe B 


Procédure de contrôle du système d’analyse des gaz dans les conditions de fonctionnement 


(Informative) 


B.1 Effectuer une vérification de l’ajustage interne du système d'analyse de gaz qui peut inclure la 
vérification du débit des gaz, la température du gaz d’alimentation chauffé aux intervalles spécifiés par 
l’autorité légale responsable ou recommandés dans le manuel d’utilisation délivré par le fabricant.  


B.2 Déterminer l’erreur du système d’analyse des gaz et de l’ajustage interne avec un CGM aux 
intervalles spécifiés par l’autorité légale responsable ou recommandés dans le manuel d’utilisation délivré 
par le fabricant.  


B.3 Effectuer un contrôle de fuite dans le système d’amenée des gaz, au moins une fois par jour.  Réparer 
toute fuite et effectuer une vérification de fuite réussie avant de réaliser une mesure.  


B.4 Effectuer un contrôle de fuite après chaque démontage du système d’amenée des gaz (par exemple  
remplacement d’un dispositif de prélèvement ou d’un élément de filtrage). Réparer toute fuite et effectuer 
une vérification de fuite réussie avant de réaliser une mesure. 





		1 Essais de performance pour l’évaluation de type

		1.1 Généralités

		1.2 Détermination de l’erreur

		1.3 Stabilité dans le temps ou dérive

		1.4 Répétabilité (R 144-1, 4.4)

		1.5 Chaleur sèche

		1.5.1 Conditions

		1.5.2 Essais

		1.5.3 Références



		1.6 Froid

		1.6.1 Conditions

		1.6.2 Essais

		1.6.3 Références



		1.7 Chaleur humide, essai continu

		1.7.1 Conditions

		1.7.2 Essais

		1.7.3 Références



		1.8 Pression ambiante

		1.8.1 Conditions

		1.8.2 Essais



		1.9 Variation de l’alimentation électrique (R 144-1, 8.4.1 e)

		1.9.1 Conditions

		1.9.2 Essais



		1.10 Influence des composants gazeux autres que CO, NO et NO2 (sensibilité croisée) (R 144-1, 8.4.2)

		1.11 Vibrations et chocs mécaniques (R 144-1, 8.4.3)

		1.11.1 Vibration

		1.11.1.1 Méthode d’essai

		1.11.1.2 Procédure d’essai



		1.11.2 Chocs mécaniques

		1.11.2.1 Méthode d’essai

		1.11.2.2 Procédure d’essai

		1.11.2.3 Détermination de l’erreur



		1.11.3 Références



		1.12 Creux de tension, courtes interruptions et variations de la tension                                                             d’alimentation AC (R 144-1, 8 m)

		1.12.1 Méthode d’essais

		1.12.2 Procédure d’essai

		1.12.3 Références



		1.13 Salves (transitoires) sur des alimentations en AC et en DC (R 144-1, 8 n)

		1.13.1 Méthode d’essai

		1.13.2 Procédure d’essai

		1.13.3 Références



		1.14  Salves (transitoires) sur les lignes de transfert de signaux, de données et de commande  (R 144-1, 8 k)

		1.14.1 Méthode d’essai

		1.14.2 Procédure d’essai

		1.14.3 Références



		1.15 Ondes de chocs sur les lignes de transfert de signaux, de données et de commande (R 144-1, 8 l)

		1.15.1 Méthode d’essai

		1.15.2 Procédure d’essai

		1.15.3 Références



		1.16 Décharges électrostatiques (R 144-1, 8 i)

		1.16.1 Méthode d’essai

		1.16.2 Procédure d’essai

		1.16.2.1 Application directe

		1.16.2.2 Application indirecte



		1.16.3 Références



		1.17 Champs électromagnétiques aux fréquences radio électriques rayonnés (R 144-1, 8 g)

		1.17.1 Méthode d’essai

		1.17.2 Procédure d’essai

		1.17.3 Références



		1.18 Tension faible de la batterie interne  (non connectée à l’alimentation réseau) (R 144-1, 8 p)

		1.18.1 Méthode d’essai

		1.18.2 Procédure d’essai

		1.18.3 Séquence d’essai



		1.19 Temps de chauffe

		1.19.1 Procédure d’essai



		1.20 Temps de réponse

		1.20.1 Lors de l’essai, le temps nécessaire pour un système d’analyse des gaz pour être en mesure d’effectuer des mesures avec une exactitude donnée (R 144-1, 4.3.1) est déterminé lorsqu’à l’entrée du dispositif de prélèvement, l’air ambient est rempl...



		1.21 Dépassement des débits de gaz

		1.21.1 Une mesure doit être réalisée avec un mélange de gaz pour étalonnage fourni initialement au dispositif de prélèvement avec un débit supérieur au débit minimal requis par le système d’analyse des gaz définis par le fabricant. Pendant le mesurage...

		1.21.2 L’essai est répété conformément à 1.18.1, mais en commençant avec un débit de gaz plus petit que le débit maximal requis par le système d’analyse des gaz défini par le fabricant. Pendant le mesurage, le débit doit être augmenté jusqu’à ce que l...

		1.21.3 Lors de l’essai, les mesures doivent être réalisées en utilisant chacun des CGM recommandés en 1.2.



		1.22 Etanchéité



		2 Procédure pour la vérification primitive

		La vérification primitive d’un système d’analyse des gaz doit inclure les essais suivants :

		2.1 Vérifier la tension d’alimentation et la fréquence  à l’emplacement d’utilisation pour déterminer la conformité avec les spécifications du fabricant.

		2.2 Vérifier l’activation du blocage du préchauffage en essayant de faire une mesure avant le passage en mode de fonctionnement.

		2.3 Après que le système d’analyse des gaz a terminé son préchauffage, déterminer son erreur comme décrit en R 144-1, 7.2.2.2.

		2.4 Vérifier l’étanchéité à l’air du système d’analyse des gaz en réalisant un contrôle de fuite comme décrit en 1.19.

		2.5 Vérifier l’activation du dispositif (unité) de débit comme décrit en 1.18.2.

		2.6 Vérifier le temps de réponse comme décrit en 1.17.



		Annexe A

		Procédure pour les vérifications ultérieures

		(Informative)

		A.1 Pour une vérification ultérieure à court terme, effectuer tous les essais inclus dans la vérification primitive, sauf pour le contrôle de la puissance et le temps de chauffe.

		A.2 Pour une vérification ultérieure à court terme, déterminer l’erreur en utilisant le nombre de CGM requis pour la vérification primitive, à moins que l’autorité légale responsable spécifie moins de CGM.

		A.3 Pour une vérification ultérieure à long terme, effectuer tous les essais inclus dans la vérification primitive.

		A.4 Si un système d’analyse des gaz a été déplacé à un nouvel emplacement, ou a subi des réparations autres que le remplacement de ses unités séparées (par exemple, un dispositif de prélèvement ou un filtre) comme défini dans le manuel d’utilisation d...



		Annexe B

		Procédure de contrôle du système d’analyse des gaz dans les conditions de fonctionnement

		(Informative)

		B.1 Effectuer une vérification de l’ajustage interne du système d'analyse de gaz qui peut inclure la vérification du débit des gaz, la température du gaz d’alimentation chauffé aux intervalles spécifiés par l’autorité légale responsable ou recommandés...

		B.2 Déterminer l’erreur du système d’analyse des gaz et de l’ajustage interne avec un CGM aux intervalles spécifiés par l’autorité légale responsable ou recommandés dans le manuel d’utilisation délivré par le fabricant.

		B.3 Effectuer un contrôle de fuite dans le système d’amenée des gaz, au moins une fois par jour.  Réparer toute fuite et effectuer une vérification de fuite réussie avant de réaliser une mesure.

		B.4 Effectuer un contrôle de fuite après chaque démontage du système d’amenée des gaz (par exemple  remplacement d’un dispositif de prélèvement ou d’un élément de filtrage). Réparer toute fuite et effectuer une vérification de fuite réussie avant de r...







<<

  /ASCII85EncodePages false

  /AllowTransparency false

  /AutoPositionEPSFiles true

  /AutoRotatePages /None

  /Binding /Left

  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)

  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)

  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CannotEmbedFontPolicy /Error

  /CompatibilityLevel 1.4

  /CompressObjects /Tags

  /CompressPages true

  /ConvertImagesToIndexed true

  /PassThroughJPEGImages true

  /CreateJobTicket false

  /DefaultRenderingIntent /Default

  /DetectBlends true

  /DetectCurves 0.0000

  /ColorConversionStrategy /CMYK

  /DoThumbnails false

  /EmbedAllFonts true

  /EmbedOpenType false

  /ParseICCProfilesInComments true

  /EmbedJobOptions true

  /DSCReportingLevel 0

  /EmitDSCWarnings false

  /EndPage -1

  /ImageMemory 1048576

  /LockDistillerParams false

  /MaxSubsetPct 100

  /Optimize true

  /OPM 1

  /ParseDSCComments true

  /ParseDSCCommentsForDocInfo true

  /PreserveCopyPage true

  /PreserveDICMYKValues true

  /PreserveEPSInfo true

  /PreserveFlatness true

  /PreserveHalftoneInfo false

  /PreserveOPIComments true

  /PreserveOverprintSettings true

  /StartPage 1

  /SubsetFonts true

  /TransferFunctionInfo /Apply

  /UCRandBGInfo /Preserve

  /UsePrologue false

  /ColorSettingsFile ()

  /AlwaysEmbed [ true

  ]

  /NeverEmbed [ true

  ]

  /AntiAliasColorImages false

  /CropColorImages true

  /ColorImageMinResolution 300

  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleColorImages true

  /ColorImageDownsampleType /Bicubic

  /ColorImageResolution 300

  /ColorImageDepth -1

  /ColorImageMinDownsampleDepth 1

  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeColorImages true

  /ColorImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterColorImages true

  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /ColorACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /ColorImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000ColorACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000ColorImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasGrayImages false

  /CropGrayImages true

  /GrayImageMinResolution 300

  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleGrayImages true

  /GrayImageDownsampleType /Bicubic

  /GrayImageResolution 300

  /GrayImageDepth -1

  /GrayImageMinDownsampleDepth 2

  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeGrayImages true

  /GrayImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterGrayImages true

  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /GrayACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /GrayImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000GrayACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000GrayImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasMonoImages false

  /CropMonoImages true

  /MonoImageMinResolution 1200

  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleMonoImages true

  /MonoImageDownsampleType /Bicubic

  /MonoImageResolution 1200

  /MonoImageDepth -1

  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeMonoImages true

  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode

  /MonoImageDict <<

    /K -1

  >>

  /AllowPSXObjects false

  /CheckCompliance [

    /None

  ]

  /PDFX1aCheck false

  /PDFX3Check false

  /PDFXCompliantPDFOnly false

  /PDFXNoTrimBoxError true

  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true

  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXOutputIntentProfile ()

  /PDFXOutputConditionIdentifier ()

  /PDFXOutputCondition ()

  /PDFXRegistryName ()

  /PDFXTrapped /False



  /CreateJDFFile false

  /Description <<



    /BGR <>

    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>

    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>

    /CZE <>

    /DAN <>

    /DEU <>

    /ESP <>

    /ETI <>

    /FRA <>

    /GRE <>



    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)

    /HUN <>

    /ITA <>

    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>

    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>

    /LTH <>

    /LVI <>

    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)

    /NOR <>

    /POL <>

    /PTB <>

    /RUM <>

    /RUS <>

    /SKY <>

    /SLV <>

    /SUO <>

    /SVE <>

    /TUR <>

    /UKR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)

  >>

  /Namespace [

    (Adobe)

    (Common)

    (1.0)

  ]

  /OtherNamespaces [

    <<

      /AsReaderSpreads false

      /CropImagesToFrames true

      /ErrorControl /WarnAndContinue

      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false

      /IncludeGuidesGrids false

      /IncludeNonPrinting false

      /IncludeSlug false

      /Namespace [

        (Adobe)

        (InDesign)

        (4.0)

      ]

      /OmitPlacedBitmaps false

      /OmitPlacedEPS false

      /OmitPlacedPDF false

      /SimulateOverprint /Legacy

    >>

    <<

      /AddBleedMarks false

      /AddColorBars false

      /AddCropMarks false

      /AddPageInfo false

      /AddRegMarks false

      /ConvertColors /ConvertToCMYK

      /DestinationProfileName ()

      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK

      /Downsample16BitImages true

      /FlattenerPreset <<

        /PresetSelector /MediumResolution

      >>

      /FormElements false

      /GenerateStructure false

      /IncludeBookmarks false

      /IncludeHyperlinks false

      /IncludeInteractive false

      /IncludeLayers false

      /IncludeProfiles false

      /MultimediaHandling /UseObjectSettings

      /Namespace [

        (Adobe)

        (CreativeSuite)

        (2.0)

      ]

      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK

      /PreserveEditing true

      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged

      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile

      /UseDocumentBleed false

    >>

  ]

>> setdistillerparams

<<

  /HWResolution [2400 2400]

  /PageSize [612.000 792.000]

>> setpagedevice











Instruments pour le mesurage continu de CO et NOx
dans les émissions de sources fixes.


Partie 3: Format du rapport d’essai


Instruments for continuous measurement 
of CO, NOx in stationary source emissions.


Part 3: Test report format


O
IM


L R
 1


44
-3


 É
di


tio
n 


20
13


 (F
)


OIML R 144-3
Édition 2013 (F)


ORGANISATION INTERNATIONALE


DE MÉTROLOGIE LÉGALE


INTERNATIONAL ORGANIZATION


OF LEGAL METROLOGY


RECOMMANDATION


INTERNATIONALE







 







OIML R 144-3:2013 (F) 


 


3 


Sommaire 
 
Avant-propos ............................................................................................................................................ 4 


1 Introduction .................................................................................................................................... 5 
2 Méthode d’essais ............................................................................................................................ 5 
3 Rapport ........................................................................................................................................... 6 


3.1 Nom et adresse du ou des laboratoire(s) d’essais ................................................................ 6 
3.2 Lieu où les essais sont réalisés ............................................................................................. 6 
3.3 Nom et adresse du fabricant ................................................................................................. 6 
3.4 Nom et adresse du demandeur ............................................................................................. 6 
3.5 Identification du type testé ................................................................................................... 7 
3.6 Composition du type testé .................................................................................................... 7 
3.7 Examen visuel et technique ................................................................................................. 8 
3.8 Conclusion des essais........................................................................................................... 9 
3.9 Exposé bref de la conclusion générale afin de statuer sur la conformité 


des échantillons testés aux exigences de la présente Recommandation ............................ 10 
3.10 Personne(s) responsable(s) des essais ................................................................................ 10 







OIML R 144-3:2013 (F) 


 


4 


Avant-propos 


L’Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML) est une organisation intergouvernementale mondiale dont 
l’objectif principal est d’harmoniser les réglementations et contrôles métrologiques mis en œuvre par les services 
nationaux de métrologie, ou organismes apparentés, de ses Etats Membres. Les principales catégories de publication de 
l’OIML sont : 


 Les Recommandations Internationales (OIML R), qui sont des modèles de réglementations fixant les 
caractéristiques métrologiques d’instruments de mesure et les méthodes et moyens de contrôle de leur 
conformité ; les États Membres de l’OIML doivent, dans la mesure du possible, mettre en application ces 
Recommandations ;  


 Les Documents Internationaux (OIML D), qui sont de nature informative et destinés à harmoniser et à 
améliorer le travail dans le domaine de la métrologie légale ; 


 Les Guides Internationaux (OIML G), qui sont également de nature informative et qui sont destinés à donner 
des directives pour la mise en application à la métrologie légale de certaines exigences ; et 


 Les Publications de Base Internationales (OIML B), qui définissent les règles de fonctionnement des 
différentes structures et systèmes OIML. 


Les projets de Recommandations, Documents et Guides OIML sont élaborés par des Groupes de Projets reliés aux 
Comités Techniques ou Sous-Comités Techniques composés de représentants d’États Membres de l'OIML. Certaines 
institutions internationales et régionales y participent également à titre consultatif. Des accords de coopération ont été 
conclus entre l’OIML et certaines institutions, telles que l’ISO et la CEI, pour éviter des prescriptions contradictoires. 
En conséquence, les fabricants et utilisateurs d’instruments de mesure, les laboratoires d’essais, etc. peuvent appliquer 
simultanément les publications OIML et celles d’autres institutions.  


Les Recommandations Internationales, Documents et Guides sont publiés en français (F) et en 
anglais (E) et sont révisés périodiquement. 


De plus, l’OIML publie ou participe à la publication de Vocabulaires (OIML V) et mandate périodiquement des experts 
en métrologie légale pour rédiger des Rapports d’Expert (OIML E). Les Rapports d’Expert sont destinés à fournir des 
informations et conseils, et reflètent uniquement le point de vue de leur auteur, en dehors de toute participation d’un 
Comité Technique ou d’un Sous-Comité Technique, ou encore de celle du CIML. Ainsi, ils ne reflètent pas 
nécessairement l’opinion de l’OIML. 


Cette publication - référence OIML R 144-3:2013 (F) – a été élaborée par le Sous-Comité Technique TC 16/SC 1/p 1 
Pollution de l’air. Elle a été approuvée pour publication finale par le Comité International de Métrologie Légale lors de 
la 48ème réunion à Ho Chi Minh Ville, au Viet Nam, en octobre 2013 et sera soumise à la Conférence Internationale de 
Métrologie Légale en 2016 pour sanction formelle. OIML R 144 est publiée en 3 parties : Partie 1 : Exigences 
métrologiques et techniques, Partie 2 : Essais métrologiques et de performance et Partie 3 : Format de rapport d’essais. 


Les Publications de l’OIML peuvent être téléchargées depuis le site internet de l’OIML sous la forme de fichiers PDF. 
Des informations complémentaires sur les Publications OIML peuvent être obtenues au siège de l’Organisation : 
 
Bureau International de Métrologie Légale : 
 
11, rue Turgot - 75009 Paris - France 
Téléphone : +33 1 48 78 12 82 
Fax :  +33 1 42 82 17 27 
E-mail :  biml@oiml.org 
Internet :  www.oiml.org 
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Instruments pour le mesurage continu de CO, NOx 


dans les émissions de source fixe  


Partie 3 – Format du rapport d’essai 


1 Introduction 


Ce Format de rapport d’essais présente, dans un format standardisé, les résultats des différents examens et 
essais auxquels un type de système d’analyse des gaz doit être soumis en vue de son approbation. 


Dans le cadre du Système de Certificats OIML pour les Instruments de Mesure, l’utilisation de ce format de 
rapport d’essais est obligatoire. 


2 Méthode d’essais 


Lorsque la présente Recommandation indique un nombre d’essais recommandé, ou une valeur d’essais 
recommandée, ce nombre et cette valeur doivent être utilisés dans le cadre du système de certificats OIML. 


Le rapport d’essais doit indiquer quels moyens d’essais ont été utilisés. Lorsque les moyens d’essais ne sont 
pas conformes à la présente Recommandation, leurs caractéristiques technique et métrologique nécessaires 
doivent être fournies.  


Lorsque la présente Recommandation offre une alternative, la garantie de ses exigences doit être indiquée. 
Tout argumentaire ou résultat d’essais nécessaire pour démontrer l’équivalence des résultats doit être fourni. 


Tout problème (default à solutionner) observé lors des essais doit être mentionné. 


Toute information utile relative aux conditions d’essais (température ambiante, humidité, etc.) doit être 
indiquée. 
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3 Rapport 


3.1 Nom et adresse du ou des laboratoire(s) d’essais 


 


 


 


 


 


3.2 Lieu où les essais sont réalisés  
(si différent de l’adresse du ou des laboratoire(s) d‘essais) 


 


 


 


 


 


3.3 Nom et adresse du fabricant 


 


 


 


 


 


3.4 Nom et adresse du demandeur (si différent de ceux du fabricant) 
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3.5 Identification du type testé 


Nom 
commercial :  


No de modèle :  


No de série :  


 


 Description brève (Si nécessaire, inclure les références aux diagrammes et aux inscriptions) 


 


 


 


 


 


 


 


3.6 Composition du type testé 


(Les composants principaux du système d’analyse des gaz sont à lister. Si le composant est acheté, son nom, 
modèle, n. de série et fabricant sont à spécifier) : 


Composant Fabricant Modèle N. de série 


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


 







Rapport no. ...... Page du rapport ...... sur ........... OIML R 144-3:2013 


 


8 


3.7 Examen visuel et technique 


Référence à la R 144-1:2013 


Exigences 
indiquées dans le 


manuel 
d’utilisation 


Résultats  
obtenus 


 Conforme 
aux exigences  


(oui/non) 
Commentaires 


Unité de mesure 4.1     


Etendue de mesure 4.2     


Temps de réponse 4.6     


Temps de chauffe 4.7     


Débitmètre du système 
d’amenée des gaz 5.1.6     


Dispositif indicateur 


5.2.1     


5.2.2     


5.2.3     


Dispositif d’impression 5.3     


Dispositif informatique 5.4     


Système d’alarme 


5.5.1     


5.5.2     


5.5.3     


Dispositif d’ajustage 


5.6.1     


5.6.2     


5.6.3     


5.6.4     


Sécurité de fonctionnement 
de l’analyseur de gaz 


5.7.1     


5.7.2     


Inscriptions / marquages 5.8     


Des commentaires peuvent être fournis séparément si nécessaire. 
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3.8 Conclusion des essais 


Référence aux autres parties de la présente 
Recommandation OIML  


Exigences 
indiquées dans le 


manuel 
d’utilisation 


 Résultats 
obtenus 


Conforme aux 
exigences  
(oui/non) 


Commentaires 


Erreur intrinsèque R 144-1, 4.3.1 
R 144-2, 1.2     


Répétabilité R 144-1, 4.4 
R 144-2, 1.4     


Sensibilité croisée R 144-1, 4.5.2 
R 144-2, 1.10     


Dérive R 144-1, 4.8 
R 144-2, 1.3     


Facteurs d’influence physiques – R 144-1, 4.5.1 


Tension d’alimentation 
AC R 144-2, 1.9     


Température R 144-2, 1.5 
R 144-2, 1.6     


Humidité R 144-2, 1.7     


Pression R 144-2, 1.8     


Fréquence d’alimentation R 144-2, 1.9     


Tension d’alimentation 
DC R 144-2, 1.9     


Perturbations – R 144-1, 4.5.4 


Vibrations mécaniques R 144-2, 1.11.1     


Chocs mécaniques R 144-2, 1.11.2      


Courte réduction de 
l’alimentation R 144-2, 1.12      


Salves de tension sur 
l’alimentation principale R 144-2, 1.13      


Décharges electrostatiques R 144-2, 1.16      


Champs 
électromagnétiques aux 
fréquences radio 
électriques 


R 144-2, 1.17     


Des commentaires peuvent être fournis séparément si nécessaire. 
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3.9 Exposé bref de la conlusion générale afin de statuer sur la conformité des échantillons 
testés aux exigences de la présente Recommandation 


 


 


 


 


 


 


 


3.10 Personne(s) responsable(s) des essais 


Nom :  
Titre :  
Signature :  
Date :  
  
Nom :  
Titre :  
Signature :  
Date :  
  
Nom :  
Titre :  
Signature :  
Date :  
  
Nom :  
Titre :  
Signature :  
Date :  
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